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Doenças como Parkinson, esclerose múltipla e artrite reumática podem afetar algumas 
características da marcha normal das pessoas, causando problemas de mobilidade, 
interferindo na qualidade de suas vidas. Ferramentas de análise de marcha podem ser bastante 
úteis no diagnóstico dessas doenças e na reabilitação motora de pacientes. No entanto, o alto 
custo de ferramentas comerciais para análise de marcha inviabiliza seu uso em clínicas de 
pequeno porte.  
Este trabalho propõe um sistema multi-câmeras RGBd de baixo custo (Kinect v2) para 
identificação da posição do centro de massa e das articulações humanas para análise de 
marcha. O Kinect v2 tem vantagens em relação a outros sistemas de visão computacional 
utilizados para análise de marcha: baixo custo e ausência da necessidade de utilização de 
marcadores reflexivos sobre o corpo humano. Entretanto, a utilização de vários sensores traz a 
necessidade de sincronização e calibração extrínseca da rede de câmeras, além da fusão dos 
dados. Porém, aumenta a área de captura, evita problemas de oclusão e pode-se melhorar a 
precisão na medição dos parâmetros de interesse. É utilizado um filtro de Kalman para a 
associação dos dados dos sensores e, a partir deles, calculam-se parâmetros espaço-temporais 
da marcha: comprimento do passo, comprimento da passada, velocidade da marcha e cadência.  
Testes preliminares indicam que a fusão de dados a partir do filtro de Kalman funciona bem. 
Os experimentos de validação da precisão do cálculo dos parâmetros pelo sistema mostram 
que os parâmetros estimados são coerentes com o esperado. Também foi possível perceber a 
consistência nas estimações feitas, pois o desvio padrão é pequeno em todos os experimentos. 
Foram também calculados os parâmetros de marcha livre dos participantes, sendo que os 
resultados são compatíveis com os resultados encontrados na literatura. Os passos calculados 
utilizando o sistema proposto possuem, em média, 0,66 m de comprimento com desvio padrão 
de 0,04 m para uma velocidade média de 1,04 m/s, muito próximo aos resultados encontrados 
na literatura (0,7 m, com desvio padrão de 0,06 m, para uma velocidade média de 1,2 m/s).  
Com o sistema desenvolvido foi possível calcular dos parâmetros espaço temporais de forma 
coerente e consistente a partir de três sensores de baixo custo (Kinect v2) sem a utilização de 
marcadores no corpo do usuário. 
Palavras chave: Análise da marcha, Fusão de dados, Multi-câmeras, Kinect. 
 Abstract 
Diseases like Parkinson, multiple sclerosis and rheumatoid arthritis can affect some 
characteristics of people's normal gait, causing mobility problems that interfere with their 
quality of life. The use of gait analysis has applications in sports, physiotherapy, and medicine 
and is very important for the diagnosis of some diseases. Gait analysis tools can be very 
useful in the treatment of various diseases and in motor rehabilitation of patients. However, 
the high cost of commercial tools for gait analysis makes it unfeasible for use in small clinics.  
This work proposes an RGBd (Kinect v2) multi-camera system to identify the position of the 
human’s center of mass and joints for gait analysis. Kinect v2 also has advantages over other 
computer vision systems used for gait analysis: low cost and no need to use reflective markers 
on the human's body. However, the use of several sensors brings the need for synchronization 
and extrinsic calibration of the camera network, in addition to data fusion. Yet, the capture 
area increases, problems of occlusion are avoided and the precision in the measurement of 
parameters can be improved. From the data provided by the system, spatio-temporal 
parameters of the gait can be calculated: step length, stride length, gait speed and cadence. 
Preliminary tests indicate that the data fusion with the Kalman filter works well. The 
validation experiments of the precision for calculation of the parameters by the system show 
that the estimated parameters are coherent with the expected ones. It was also possible to 
perceive a consistency in the estimates, because, the standard deviation is small in all the 
experiments. The participant’s free gait parameters were also calculated, and the results are 
compatible with the results found in the literature. The calculated steps using the proposed 
system have mean of 0,66 m in length with a standard deviation of 0,04 m for an average 
speed of 1,04 m/s, very close to the results found in the literature (0,7 m, with a standard 
deviation of 0,06 m, for an average velocity of 1,2 m/s). 
With the developed system was possible to calculate the temporary space parameters 
consistently and coherently from three low-cost sensors (Kinect v2) without using markers on 
the user's body. 
 
Keywords: Gait analysis, Data fusion, Multi-cameras, Kinect. 
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Capítulo 1.     INTRODUÇÃO 
1.1.  Motivação  
 
A locomoção humana pode ser definida como a ação na qual o corpo muda de posição através 
do espaço em relação a algum ponto do ambiente (MEDVED, 2000). Andar é o meio natural 
de locomoção do ser humano, e é realizado a partir de movimentos coordenados dos 
segmentos do corpo, sendo resultado de um processo que envolve o sistema nervoso central, 
nervos periféricos, músculos, ossos e articulações (HAMILL e KNUTZEN, 2009; PONS et al., 
2013). Isto permite ao ser humano desenvolver independência para realizar tarefas e 
atividades habituais e essenciais para sua participação social e vida cotidiana (SENDEN et al., 
2012). A locomoção também pode ser feita de outras formas como correr, nadar, escalar, 
subir escadas e saltar.  
A marcha humana é um indicador importante sobre a saúde das pessoas (GABEL et al., 2012). 
Algumas doenças ou deficiências podem alterar as características da marcha saudável de uma 
pessoa, causando o que é chamado de marcha patológica. Isto pode afetar diretamente na 
independência para a realização de atividades diárias, na participação social, e na qualidade de 
vida de pessoas que possuem essas doenças ou deficiências (WITTLE, 2007). Ao observar 
mudanças em aspectos da marcha, é possível obter informações valiosas para avaliar a 
progressão de doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla ou Parkinson, além de 
doenças sistêmicas e sequelas causadas por AVC (NWANNA, 2014).   
Com o envelhecimento, fica-se mais suscetível a doenças que influenciam a marcha. O World 
Population Ageing 2015 (UNITED NATIONS, 2015) mostra que a proporção da população 
global com 60 anos ou mais aumentou de 9,9 para 12,3 por cento entre 2000 e 2015, ou seja, 
em 2,3 por cento em relação à população global, gerando uma grande preocupação sobre o 
envelhecimento da população. A população de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil passou 
de 12.8% para 14.4%, entre 2012 e 2016 (IBGE, 2017). Um dos problemas que podem 
comprometer a marcha humana é o aumento de fatores de risco de queda em pessoas idosas. 
Entre eles estão fraqueza muscular, alterações na marcha e obstáculos do ambiente (tapetes). 
Alguns desses fatores podem ser detectados através da análise de marcha, sendo possível 
fazer a prevenção de quedas (DUBOIS; CHARPILLET, 2014). Thaler-Kall et al. (2015) 
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mostram a partir de uma análise estatística que os parâmetros espaço temporais da marcha 
humana em pessoas idosas e/ou com histórico de queda possuem diferenças significativas.   
A doença de Parkinson é considerada uma doença degenerativa relativa ao envelhecimento 
que afeta os núcleos da base do cérebro. Seus sintomas iniciais estão relacionados com 
alterações nos movimentos, incluindo tremor e distúrbios na marcha, tais como, alcance de 
movimentos limitados, alta variabilidade na flexão plantar, e cadência aumentada (TIEN et al., 
2010). Tal como Parkinson, a esclerose múltipla afeta o sistema nervoso central, causando 
disfunção progressiva. Em estágios iniciais da doença são comuns déficit neurológicos 
variáveis, tais como, fraqueza motora, espasticidade e distúrbio sensorial, o que pode levar a 
um prejuízo significativo na realização da marcha (GIVON et al., 2009). 
Artrite reumática e osteoartrite são doenças que envolvem degradação e/ou inflamação das 
articulações, causando inchaço, dor e disfunção no movimento. Muitas vezes causam 
deformações estruturais irreversíveis em estágios tardios da doença. Esta condição está 
aumentando constantemente na população e atinge fatores socioeconômicos no mundo, pois 
as pessoas afetadas tem dificuldade ou não conseguem realizar suas atividades cotidianas. A 
análise de marcha fornece informações importantes, necessárias tanto para entender a 
biomecânica no desenvolvimento da osteoartrite, quanto para o planejamento de intervenções 
terapêuticas (FAVRE; JOLLES, 2016). Também é utilizada em pacientes com artrite 
reumática para estimar disfunções na marcha das quais podem ser velocidade de caminhada 
reduzida, maior tempo de suporte duplo, evasão de posições extremas, além de avaliar 
melhorias do paciente durante e depois do tratamento (BAAN et al., 2012; METSIS et al., 
2013). 
Paralisia Cerebral é uma das causas mais comuns de disfunções neuro-motoras em crianças. 
Movimentos involuntários, espasticidade, problemas de equilíbrio e marcha instável são os 
sintomas mais frequentes. Crianças com paralisia cerebral possuem desvios complexos na 
marcha que se desenvolvem com o crescimento. Ferramentas de análise de marcha se 
mostraram importantes para a elaboração de estratégias direcionadas a intervenções e 
tratamentos, e também avaliar e entender os efeitos desses tratamentos (ARMAND et al,. 
2016; CIMOLIN et al., 2011; BOURGEOIS et al., 2014). 
O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a interrupção do fornecimento de sangue para o 
cérebro devido ao rompimento de vasos sanguíneos cerebrais. Isto causa a morte de neurônios, 
provocando danos neurológicos permanentes e mau funcionamento da área afetada, o que 
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induz à perda da função neurológica, sendo uma das maiores causas de incapacidade motora e 
morte no mundo (ORGANIZATION, 2015). Pessoas que sofreram AVC podem apresentar 
sequelas sensório-motoras, musculoesqueléticas, cognitivas e na percepção, nas quais o 
prejuízo da função motora é um dos sintomas mais comuns (SIN; LEE, 2013), sendo que esta 
condição afeta profundamente a simetria e velocidade da marcha (HSU; TANG; JAN, 2003).  
Ferimentos e lesões causados por acidentes, esportes e postura incorreta também podem 
causar deficiências na marcha que afetam a vida diária. Pessoas que sofreram danos na 
medula espinhal necessitam de tratamento de reabilitação para restaurar suas funções motoras 
e de marcha para recuperar sua capacidade de desempenho. Gil-Agudo et al. (2011) 
realizaram um estudo focado na biomecânica da marcha em pacientes com síndrome medular 
central, a qual provoca uma série de sintomas causados por uma lesão incompleta na medula 
espinhal. Parâmetros cinemáticos da marcha dos pacientes foram comparados com os 
parâmetros de um grupo de controle, dos quais, os padrões de marcha dos pacientes 
mostraram um alcance de movimento reduzido no plano sagital para o joelho e tornozelo, e 
um aumento na abdução do quadril para aumentar a base de suporte. Eles enfatizam a 
importância do uso de ferramentas de análise de marcha para intervenções ortopédicas e 
decisões cirúrgicas. 
Pessoas que sofreram perda do membro inferior do corpo por amputação também enfrentam 
diversas dificuldades no dia a dia e podem ter problemas de mobilidade. As causas de 
amputação podem ser diversas, tais como, ferimentos, doenças, tumores, cirurgia. Próteses 
são necessárias para substituir a perda completa de membros. Também existe a necessidade 
dos amputados passarem por reabilitação para poder recuperar o máximo possível suas 
funções motoras. O desenvolvimento de próteses deve levar em consideração diversos 
aspectos, tais como, equilíbrio, dinâmica de atividades como subir escadas, correr, andar em 
plano inclinado, além do material, estética, conforto e custo da prótese (CZERNIECKI; 
GITTER, 1996). As limitações relacionadas à utilização das próteses são na maioria 
desconforto e ferimentos na pele, impossibilidade de andar longas distâncias, correr, pular. A 
análise de marcha foi utilizada em pesquisas recentes para avaliação do impacto da utilização 
de próteses ortopédicas (HERNÁNDEZ-CASTILLO; ÁLVAREZ-CAMACHO; SÁNCHEZ-
ARÉVALO, 2013; BOFFANO et al., 2014). 
Próteses elásticas passivas comerciais geralmente requerem um gasto de energia metabólica 
muito alto para se poder caminhar normalmente, levando o usuário a andar devagar e ter uma 
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biomecânica da marcha anormal comparada a não amputados. A utilização de próteses 
biônicas proporciona um gasto de energia metabólica, velocidade de caminhada e padrões 
biomecânicos parecidos com pessoas não amputadas (HERR; GRABOWSKI, 2012). Também 
ajudam a diminuir a fadiga dos usuários, mas necessitam uma análise detalhada de parâmetros 
biomecânicos da marcha para o seu desenvolvimento e adaptação. Além do mais, estudos de 
marcha têm contribuído significativamente para o desenvolvimento de membros artificiais 
para amputados e inspirado o desenvolvimento de controladores de locomoção artificial em 
exoesqueletos e robótica (ZHANG et al. 2010). 
Dispositivos robóticos têm sido o foco para a melhora de mobilidade e autonomia de 
pacientes, possibilitando sessões de treinamento de marcha mais longas e reduzindo o esforço 
físico de terapeutas quando comparado ao treinamento assistido manualmente (WIRZ et al., 
2011; SWINNEN, 2010). Exoesqueletos para membros inferiores são dispositivos robóticos 
vestíveis que encaixam e operam em paralelo com as pernas, aumentando o desempenho da 
marcha. Os exoesqueletos podem ser classificados dependendo da doença e o potencial de 
melhora das habilidades do usuário (SANZ-MERODIO et al., 2013). Esses dispositivos 
vestíveis tentam reproduzir o padrão cinemático da marcha humana, tanto em eficiência 
energética quanto em usabilidade, para aumentar sua aceitação. Mas é necessário avaliar 
como são esses padrões e se são apropriados para reabilitação e compensação funcional da 
marcha. A análise de marcha e movimento são tradicionalmente usados em avaliações clínicas 
antes de cirurgias ortopédicas e reabilitação (ENGSBERG et al., 2009), e podem ser 
alternativas eficientes para avaliar e validar os padrões de marcha que os exoesqueletos 
vestíveis reproduzem (GÓMEZ et al., 2015).  
Tendo em vista o apresentado anteriormente, é possível perceber que muitos são os fatores 
que podem afetar as características da marcha saudável das pessoas, causando problemas de 
mobilidade. Isto interfere na qualidade de vida das pessoas, pois afeta a sua independência 
para realizar tarefas cotidianas essenciais para a sua integração na sociedade. Assim, a 
avaliação em laboratórios de marcha, através de dados cinemáticos e cinéticos, é importante 
para quantificar e identificar as contribuições das múltiplas variáveis que estão impactando na 
marcha, para verificar os resultados da intervenção realizada (ESQUENAZI, 2014; DUMAS, 
2017). 
A análise de marcha possui diversas aplicações e é necessária para o tratamento de várias 
doenças e na reabilitação motora. No entanto, grande parte das ferramentas comerciais atuais 
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para análise de marcha não são acessíveis para pequenas clínicas, dificultando um estudo mais 
aprofundado e o acompanhamento de pacientes. 
 
1.2.  Objetivos 
 
O Objetivo Geral desta Dissertação de Mestrado é o desenvolvimento de um sistema de baixo 
custo para a análise de parâmetros cinemáticos da marcha humana, baseado em múltiplos 
sensores Kinect v2, que seja de fácil instalação e uso, sem a utilização de marcadores no 
corpo do sujeito a ser avaliado. 
Os parâmetros de marcha são estimados a partir dos dados fusionados de posição dos 
membros inferiores e centro de massa, fornecidos pelos sensores enquanto o usuário caminha. 
A ideia principal é auxiliar o profissional a fazer diagnósticos mais coerentes e de forma mais 
simples, além de tornar a tecnologia mais acessível para pequenas clinicas e laboratórios de 
análise de movimentos. Os Objetivos Específicos desta Dissertação de Mestrado estão 
listados abaixo: 
 Sincronização e calibração da rede de sensores. 
 Fusão dos dados de posição das articulações e do centro de massa do usuário provenientes 
dos sensores, utilizando filtro de Kalman. 
 Desenvolvimento de um protocolo de testes utilizando três sensores Kinect para a 
validação do sistema. 
 Cálculo de parâmetros espaço temporais da marcha, e comparação dos resultados obtidos 
com outros encontrados em estudos similares na literatura para análise da marcha humana 
utilizando sensor Kinect. 
 
1.3.  Justificativa 
 
A utilização da análise de marcha clínica serve para o diagnóstico de doenças, para determinar 
a severidade, extensão ou natureza de doenças ou lesões, e para o planejamento e previsão de 
resultados de intervenções. Também serve para monitorar o progresso da condição dos 
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pacientes (BAKER, 2006). Uma análise precisa e confiável da marcha é importante, pois, 
monitorando e avaliando os pacientes ao longo do tempo é possível realizar diagnósticos 
antecipados de doenças e complicações, além de auxiliar o terapeuta a achar o melhor 
tratamento (NWANNA, 2014). Como mencionado na primeira sessão deste capítulo, muitos 
estudos mostram necessidade da análise de marcha no diagnóstico, tratamento de doenças e 
também na reabilitação motora. Além disso, auxilia no desenvolvimento de próteses e 
exoesqueletos, servindo para avaliar os efeitos de tais ferramentas na marcha do usuário. 
O diagnóstico a partir da análise da marcha pode ser dificultado dependendo da precisão 
necessária para a descrição da ação de cada junta dos membros. Entretanto, a quantidade de 
dados proveniente dos movimentos assíncronos é muito grande, então poucos profissionais 
conseguem assimilá-los, resultando muitas vezes em conclusões prematuras. Em contrapartida, 
estudos demonstram que com uma instrumentação correta podem-se evitar equívocos 
provocados pela subjetividade da observação (PERRY, 1992). Assim, a utilização de sistemas 
computacionais na análise de marcha possibilita a obtenção de bons resultados, com 
incertezas menores em relação à inspeção visual e técnicas subjetivas. Estes sistemas são 
baseados no uso de diferentes dispositivos para a captura e medição da informação de vários 
parâmetros de marcha (MURO-DE-LA-HERRAN et al., 2014). Desta forma é possível 
identificar incoerências em diagnósticos que só poderiam ser detectados após longo período, 
permitindo que o terapeuta faça um melhor planejamento, possibilitando até reduzir o tempo 
de tratamento (QUEVEDO, 1999; SOUZA, 2008).  
Para as ferramentas de análise de marcha terem melhor aceitação em diagnósticos clínicos, é 
necessário contornar algumas limitações (BAKER, 2006). Por exemplo, no desenvolvimento 
de sistemas de análise de marcha deve-se levar em consideração a maturidade da tecnologia, 
ou seja, a variabilidade, precisão, reprodutibilidade, e repetitividade. Além disso, deve-se 
verificar o custo-benefício, a flexibilidade, o consumo de tempo na realização dos testes, e a 
facilidade de uso e interpretação dos dados. Também é necessária a validação apropriada do 
sistema (SIMON, 2004; BAKER, 2006).  
As ferramentas de análise de marcha são divididas em dois tipos: sensores vestíveis 
(Wearable Sensors - WS) e sensores não vestíveis (Non-Wearable Sensors - NWS). Sensores 
Inerciais ou Inercial Measurement Units (IMUs) são empregados como WS e podem ser 
utilizados para o cálculo de alguns parâmetros cinemáticos da marcha. Não são tão custosos 
quanto sistemas não vestíveis (como câmeras), e podem ser utilizados em ambientes externos. 
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No entanto, necessitam ser colocados corretamente e bem seguros no corpo para evitar 
deslizamento, sendo considerados intrusivos por serem de utilização desconfortável 
(KAVANAGH; MENZ, 2008). Além disso, os sinais dos sensores inerciais são muito 
ruidosos, necessitando de um processamento prévio para serem analisados. Adicionalmente, 
cada sensor inercial mede sua orientação a partir de um sistema de referências global, mas 
necessitam estar alinhados corretamente com o segmento do corpo para realização de 
medições coerentes com o movimento articular (VALENCIA, 2015). 
Sistemas baseados em câmeras com utilização de marcadores (NWS) são considerados o 
padrão de ouro para estimar a posição e a orientação dos membros humanos (WINDOLF, 
2008). Tais sistemas possuem alta precisão, repetitividade, reprodutibilidade e baixa 
interferência por fatores externos. Apesar disso, possuem algumas desvantagens e limitações. 
São muito custosos em relação aos outros sistemas, possuem baixa portabilidade e são 
restritos a ambientes controlados (MURO-DE-LA-HERRAN, 2014). Além disso, a utilização 
de marcadores torna a tecnologia intrusiva, sendo necessária sua colocação correta no corpo 
do usúario antes de todas as sessões de captura (MAHAMOOD, 2015).  
Recentemente, estudos e desenvolvimento de sistemas sem a utilização de marcadores estão 
ganhando maior foco. Com lançamento do sensor Kinect tem sido possível o desenvolvimento 
de sistemas para análise de marcha humana de baixo custo e portáveis, sem a necessidade da 
colocação de marcadores no corpo (MURO-DE-LA-HERRAN, 2014). De fato, vários estudos 
recentes mostram a validação deste dispositivo para análise de marcha utilizando diferentes 
configurações (GEERSE et al., 2015; DOLATABADI et al., 2016; ELTOUKHY et al., 2017).  
Combinando os dados de múltiplos sensores RGBd também pode-se conseguir uma melhor 
análise comparada a um só sensor. Alem disso, torna possível contornar o problema de 
restrição de espaço, pois aumenta a área de captura do sistema (BÜNGER, 2013). No entanto 
a maioria dos sistemas para análise de marcha baseados em Kinect utilizam a média simples 
para a fusão de dados. 
Desta forma, é proposto nesta Dissertação de Mestrado um sistema para análise de marcha 
baseado na fusão de dados de múltiplos sensores Kinect a partir de um filtro de Kalman para 
poder contornar os diversos problemas e limitações de sistemas baseados em câmeras para a 
captura de movimento em situações clínicas apresentadas.  
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1.4.  Organização do texto 
 
Esta Dissertação é dividida em seis capítulos. Depois da breve introdução apresentada no 
Capítulo 1 contendo, a motivação, os objetivos, a justificativa deste trabalho, no Capítulo 2 é 
exposto o estado da arte sobre a marcha humana e seus aspectos, além dos dispositivos 
utilizados para análise de marcha. O Capítulo 3 faz a descrição dos materiais e métodos 
utilizados para o desenvolvimento do sistema. O Capítulo 4 contém a descrição do sistema 
desenvolvido e o protocolo experimental utilizado para a validação do sistema e para extrair 
os parâmetros de marcha desejados. No Capítulo 5, fez-se a avaliação dos resultados obtidos, 
comparando-os com os encontrados na literatura e é feita a discussão. O último e sexto 
capítulo apresenta a conclusão do trabalho desenvolvido e a continuidade da pesquisa através 

















Capítulo 2. ESTADO DA ARTE 
2.1. Análise de marcha 
 
A marcha humana pode ser definida como um método de locomoção a partir do deslocamento 
rítmico (sequência de repetições de movimento ou ciclos) por períodos de carga e descarga 
nos membros do corpo mantendo uma postura estável (KIRTLEY, 2006). A medição e a 
interpretação destes padrões de movimento aplicando os princípios biomecânicos para 
caracterização sistemática é chamado de análise de marcha (BAKER, 2006).  
Os membros inferiores desempenham tarefas primordiais para que o corpo se mova para 
frente. Enquanto um dos membros serve de fonte móvel de suporte, o outro avança para um 
novo ponto de apoio. Para que haja transferência do peso do corpo de um membro para o 
outro, os dois pés devem estar em contato com o solo. Estes eventos são repetidos por cada 
membro para que a pessoa consiga se mover até o local desejado (PERRY, 1992). O ciclo de 
marcha pode ser definido como o tempo gasto em uma única sequência de eventos repetitivos 
de um membro durante a caminhada e é dividido em duas fases. Geralmente utiliza-se como 
início o contato de um pé (ou calcanhar) com o chão, mas pacientes com marcha patológica 
podem não ter essa capacidade, sendo então utilizado o termo contato inicial. O final do ciclo 
ocorre com o próximo contato do mesmo pé, sendo também o início do próximo ciclo 
(WHITTLE, 2007).  
As fases do ciclo de marcha são a fase de apoio e a fase de balanço. A fase de apoio é quando 
o pé está em contato com o chão, iniciando com o contato do calcanhar com o solo ou Heel 
Strike (HS) e termina quando o dedo não está mais em contato com o solo ou Toe-Off (TO). 
Numa marcha simétrica o dedo deixa de estar em contato com o chão a 60% do ciclo. A fase 
de balanço é quando o pé está no ar para o avanço da perna. Os eventos do ciclo entre os 
membros inferiores são defasados em 50%, ou seja, quando um está na fase de balanço o 
outro está na fase de apoio (KIRTLEY, 2006). 
Por 20% do ciclo os dois pés estão no chão, sendo 10% no contato inicial de um membro e 
10% no contato inicial do outro membro. Isso é chamado de suporte duplo. O tempo do 
suporte duplo é dividido em duas partes: o inicial, quando o peso está sendo transferido do 
membro contralateral para o ipsilateral, e o terminal, quando o peso está sendo transferido do 
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membro ipsilateral para o contralateral. O início do suporte duplo de um membro é o mesmo 
do término do membro oposto (KIRTLEY, 2006). 
 
Figura 2.1 Posições das pernas e eventos do ciclo de marcha (Fonte: Adaptado de Kirtley, 
2007). 
Whittle (2007) divide o ciclo de marcha em sete períodos, sendo cada período iniciado por um 
evento; quatro ocorrem durante a fase de apoio e três na fase de balanço. Os eventos que 
dividem o ciclo são: 1º contato inicial, 2º retirada do pé oposto, 3º subida/elevação do 
calcanhar, 4º contato inicial oposto, 5º retirada do pé, 6º pé adjacente e 7º tíbia vertical. 
Apenas serão explicados os eventos de contato inicial e retirada do pé, pois são os eventos 
importantes para a análise de marcha neste trabalho. A Figura 2.1 mostra o ciclo de marcha 
divido em fase de apoio e balanço e os eventos de contato inicial e retirada do pé que separam 
as fases da marcha. 
Contato Inicial (Initial Contact): O contato inicial é o começo da resposta de carga (loading 
response), o qual é o primeiro período da fase de apoio. Como comentado anteriormente, o 
contato inicial para marcha saudável é o HS, sendo que o quadril é flexionado, o joelho 
estendido, e o tornozelo é dorsiflexionado para neutro. 
Retirada do pé (Toe Off - TO): Marca o final da fase de apoio e o início na fase de balanço. 
Geralmente ocorre em torno de 60% do ciclo de marcha. Separa o pré-balanço do balanço inicial 
e é o ponto em que a fase de apoio termina e a fase de balanço começa. O termo “contato terminal” 
(terminal contact) é usado para este evento, pois na marcha patológica o dedo pode não ser a 
última parte do pé a sair do solo. 
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Foram definidos acima os eventos que separam o ciclo de marcha em fases. A fase de apoio 
dura do contato inicial até o dedo não estar mais em contato com o chão, sendo subdividida 
em: 
1º  Loading response ou Resposta de carga. 
2º  Mid-stance ou Apoio médio. 
3º  Terminal stance ou Apoio terminal. 
4º  Pre-swing ou Pré-balanço. 
A fase de balanço que vai do momento em que o pé está no ar, até o próximo contato inicial, é 
subdivida em: 
1º  Initial swing ou Balanço inicial. 
2º  Mid-swing ou Balanço Médio. 
3º  Terminal swing ou Balanço terminal. 
A duração de um ciclo de marcha completo é o tempo de ciclo dividido em tempo de apoio e 
tempo de balanço (WHITTLE, 2007). 
A partir das definições acima, a análise de marcha pode ser feita a partir de duas formas 
diferentes, o estudo da cinemática e da cinética. A cinemática é o estudo do movimento de 
corpos sem a consideração de sua causa e a cinética estuda as forças e torques que causam e 
se relacionam com o movimento. 
 
2.1.1 Cinemática e parâmetros espaço-temporais da marcha 
 
Os parâmetros espaço-temporais cinemáticos relacionados aos movimentos dos membros 
inferiores e da marcha são: 
Velocidade de caminhada (m/s): Distância percorrida divida pelo tempo gasto. A velocidade 
da marcha influencia diretamente no tempo de cada fase do ciclo de marcha. 
Cadência (passos/min ou passos/s): Número de passos por unidade de tempo. 
Comprimento de passada (m): Distância entre dois pontos consecutivos de contato com o 
chão do mesmo pé. 
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Duração da passada (s): Tempo gasto entre dois contatos consecutivos do mesmo pé. 
Comprimento de passo (m): Distância entre o ponto de contato consecutivo entre os dois pés 
na direção do movimento.  
Duração do passo (s): Tempo gasto entre dois contatos consecutivos do mesmo pé. 
Largura de passo (m): Distância entre o contato dos dois pés perpendicular à direção do 
movimento. 
Deslocamento angular: Outro parâmetro cinemático importante para a análise de marcha é o 
deslocamento do ângulo das articulações. Eles são dados em 3 planos de referência 
anatômicos mostrados na Figura 2.2. Estes planos são: o sagital, que divide o corpo 
simetricamente em lado esquerdo e direito na vertical; o plano transversal, que divide o corpo 
em parte superior (cranial) e inferior (caudal); e o plano frontal (plano coronal), que divide o 
corpo em anterior/frente e posterior/costas.  
Outros parâmetros importantes são os ângulos das articulações, velocidade e aceleração linear 
e angular. 
 
Figura 2.2 Posição anatômica, com três planos de referência. Planos Sagital, frontal e 
transversal (Fonte: Adaptado de WHITTLE, 2007). 
Com a estimação dos ângulos das articulações durante a marcha é possível avaliar 
quantitativamente o caminhar das pessoas. Esses parâmetros permitem uma melhor 
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compreensão e detalhamento do comportamento das articulações. A Figura 2.3 mostra os 
parâmetros baseados nos ângulos das articulações, importantes para análise de marcha. 
Tabela 2.1 Parâmetros baseados no ângulo das articulações, importantes para análise de 
marcha (Fonte: Adaptado de VALENCIA, 2015). 
Parâmetros dos ângulos do quadrial (º) Parâmetros dos ângulos do joelho (º) Parâmetros dos ângulos do tornozelo (º) 
H1 Flexão no contato do calcanhar K1 Flexão no contato do calcanhar A1 Flexão no contato do calcanhar 
H2 Max. flex. na reposta de carga K2 Max. flex. na reposta de carga A2 Max. flex. na reposta de carga 
H3 Max. ext. na fase de apoio 
 
K3 Max. ext. na fase de apoio 
 
A3 Max. ext. na fase de apoio 
H4 Flexão na retirada do pé 
 
K4 Flexão na retirada do pé 
 
A4 Flexão na retirada do pé 
H5 Max. flex. na fase de balanço K5 Max. flex. na fase de balanço A5 Max. flex. na fase de balanço 
H6 Excursão total no plano sagital K6 Excursão total no plano sagital A6 Excursão total no plano sagital 
H7 Excursão total no plano coronal K7 Excursão total no plano coronal A7 Excursão total no plano coronal 
H8 Max. ad. na fase de apoio 
 
K8 Max. ad. na fase de apoio 
 
A8 Max. ad. na fase de apoio 
H9 Max. abd. na fase de balanço 
 
K9 Max. abd. na fase de balanço A9 Max. abd. na fase de balanço 
H10 Excursão total no plano transversal K10 Excursão total no plano transversal 
  
H11 Max. rot. interna na fase de balanço K11 Max. rot. interna na fase de balanço 
  
H12 Max. rot. externa na fase de balanço K12 Max. rot. externa na fase de balanço 
  
A cinética da marcha humana estuda as forças internas e externas, e torques que geram os 
movimentos. As forças internas que geram os movimentos vêm da atividade muscular, 
ligamentos ou fricção nos músculos e articulações. Já as forças externas são proporcionadas 
pela reação com o solo ou cargas externas provenientes de corpos ativos (outra pessoa) ou de 
fontes passivas (resistência do ar). Também fazem parte da análise da cinética, os momentos 
de força produzidos por músculos que atravessam as articulações, a potência mecânica que 
flui dos mesmos músculos ou para eles, e a troca de energia do corpo resultante deste fluxo 
(WINTER, 2009).  
Com modelos de segmentos do corpo (link-segment model) é possível estimar a partir de 
solução inversa, as forças de reação das articulações e os momentos musculares (Figura 2.4). 
No entanto, é necessário o conhecimento de dados como medidas antropométricas, ou seja, 
tamanho dos segmentos do corpo, massa do corpo, posição do centro de massa, cinemática e 
forças externas para o cálculo (WINTER, 2009). 
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Figura 2.3 Diagrama ilustrando a solução inversa do modelo de articulação-segmento para o 
cálculo de alguns parâmetros cinéticos (forças e momentos) (Fonte: Adaptado de VALENCIA, 
2015). 
Algumas abstrações são consideradas no modelo. Cada segmento do corpo possui tamanho e 
posição do centro de massa constantes, não mudando durante o movimento. As articulações 
são consideradas dobradiças ou bola e soquete. Por último, o momento de inércia de cada 
seguimento sobre seu centro de massa é constante (WINTER, 2009). 
O sistema desenvolvido neste trabalho é capaz de analisar apenas parâmetros cinemáticos da 
marcha, sendo que a cinética está além do escopo deste trabalho. No entanto é possível fazer a 
integração de outros sensores para o desenvolvimento de um sistema mais abrangente e 
completo para trabalhos futuros. 
 
2.2. Sistemas para análise de marcha humana 
 
O foco da análise de marcha contemporânea é a medição da cinemática e cinética articular, 
embora estudos mais avançados incluam a medição da atividade muscular com 
eletromiografia (EMG), parâmetros metabólicos e informação de pressão plantar (BAKER, 
2006).  
Os sistemas de análise de marcha são divididos em dois tipos: WS e NWS. Os principais 
NWS são os sistemas baseados em visão ou sensores ópticos (processamento de imagem) e 
sensores de solo. Exemplos de sensores vestíveis são sensores inerciais e sensores de força e 
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pressão. Cada um possibilita a escolha de diferentes técnicas que se diferenciam pelo custo, 
conveniência, quantidade e tipo de dados adquiridos (MAHMOOD, 2015).  
 
2.2.1 Sensores vestíveis 
 
Os sensores vestíveis na análise de marcha são alocados em várias partes do corpo do sujeito. 
Os sensores vestíveis mais comuns são o acelerômetro (NWANNA, 2010), goniômetro e 
giroscópio que, combinados formam as IMUs (MCCAMLEY, 2013; VALENCIA, 2015), e 
sensores de força e pressão em calçados instrumentados e palmilhas (FOERNER-CORDERO 
et al., 2004). Um exemplo é um sistema baseado em ultrassom em um sapato instrumentado 
(WAHAB, 2015). A eletromiografia também pode ser classificada como sensor vestível para 
análise de marcha (FREED et al., 2011).  
 
2.2.2 Sensores não vestíveis 
 
Entre os NWS estão a plataforma de força e sistemas de medição de pressão, que medem as 
forças de reação do solo ou ground reaction force (GRF), ou seja, a força aplicada pelo 
sujeito enquanto caminha (MARASOVIC et al., 2009; WIIK, 2016).  
Já os sensores ópticos incluem câmeras analógicas, digitais (PRAKASH et al., 2015), 
sensores infravermelhos e scanners a laser. Normalmente este tipo de tecnologia necessita de 
marcadores ativos ou passivos. No entanto, estudos recentes têm utilizado métodos para 
análise sem a necessidade de marcadores (MURO-DE-LA-HERRAN et al., 2014).   
Neste capítulo serão apresentados apenas os principais sistemas baseados em câmeras, já que 






2.3. Sistemas de captura de movimentos baseados em visão/câmeras 
 
Devido à complexidade da maioria dos movimentos da marcha humana, somente a inspeção 
visual sem nenhum tipo de ferramenta não tem boa precisão. No entanto, com a utilização de 
sistemas ópticos, é possível a captura e a gravação das imagens que descrevem a dinâmica de 
uma atividade em um período de tempo e, então, analisá-las. 
Os sistemas ópticos mais comuns para análise de marcha são baseados em câmeras analógicas 
ou digitais. A forma mais simples é a utilização de imagens 2D, pois necessitam apenas de 
uma câmera. Neste caso, sequência de imagens 2D capturadas são analisadas e/ou 
processadas para se obter as informações necessárias. Tecnologias atuais também podem 
fornecer informação sobre a distância a partir de um ponto de vista, podendo-se assim 
conseguir informações em 3D. Entre estas tecnologias estão a triangulação de câmeras (visão 
estereoscópica), scanners a laser, Time-of-Flight (ToF), luz estruturada e termografia 
infravermelha (MURO-DE-LA-HERRAN, 2014). 
Por outro lado, várias técnicas podem ser utilizadas para estimar parâmetros cinemáticos do 
corpo humano utilizando câmeras. Esses parâmetros podem ser dados angulares das 
articulações (posição, velocidade e aceleração), comprimento do passo, comprimento da 
passada, largura do passo, cadência e velocidade da marcha (KIRTLEY, 2006). Em 
aplicações clínicas, são principalmente utilizados os sistemas de visão baseados em 
marcadores para a análise de movimento, a qual é baseada no seguimento de vários 
marcadores fixados na pele da pessoa. Os marcadores são usados para definir a localização de 
segmentos do corpo e segui-los enquanto se movem pelo espaço de captura (TRANBERG, 
2010). 
As coordenadas dos marcadores podem ser automaticamente estimadas por técnicas de 
processamento de imagens. Dadas as coordenadas dos marcadores e sua referência anatômica, 
é possível calcular velocidade, aceleração e o ângulo absoluto dos segmentos dos membros do 
corpo. A partir destes ângulos, é possível estimar os ângulos das articulações (WINTER, 
2009). 
Esses dispositivos baseados em fotogrametria e marcadores, apesar de muito precisos e 
confiáveis, são custosos e de difícil transporte (BONNECHÉRE et al., 2012). No entanto, um 
dos maiores problemas é a necessidade do posicionamento correto dos marcadores. Os 
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cálculos de parâmetros a partir de marcadores são sensíveis a erros de posicionamento, sendo 
necessário um profissional experiente, podendo gerar um alto gasto de tempo para sua 
colocação (GORTER; HARVEY, 2010). 
Atualmente, estão sendo desenvolvidas técnicas sem a utilização de marcadores para análise 
da cinemática dos movimentos, nas quais alguns dos problemas devido à alocação dos 
marcadores podem ser contornados. A vantagem deste método é a redução do tempo de 
preparação dos pacientes e a abstenção dos marcadores, os quais podem modificar a 
naturalidade dos movimentos do sujeito.  No entanto, é menos preciso do que técnicas que 
utilizam marcadores (CESERACCIU, 2014).  
 
2.3.1 Sistemas comerciais de análise de marcha baseados em câmeras 
 
As câmeras Vicon são amplamente usadas em sistemas para análise de marcha, as quais estão 
presentes na indústria de captura de movimentos há 30 anos. A câmera Vicon da série Bonita 
(Figura 2.5) é uma câmera infravermelho com alta resolução, possui uma taxa de 240 a 250 
fps e precisão de 0,5 mm em um volume 4 m³ utilizando marcadores de 9 mm. Suas soluções 
em software mais recentes são Vicon Nexus, Polygon e Bodybuilder que oferecem 
ferramentas para aplicações clínicas e podem ser integrados pelo gerenciador Eclipse, o qual 
possui uma interface padrão para a organização e acesso aos dados. O sistema Vicon suporta a 
integração de plataformas de força das empresas Kistler, AMTI e Bertec (VICON, 2017). 
Como exemplo de estudo recente com tal sistema de análise de movimentos, podemos citar o 
trabalho de Rinaldi e Moraes (2016) que utilizam oito câmeras Vicon MX-T40S, com taxa de 
amostragem de 100 Hz, para a análise de marcha em tarefa combinada de preensão de um 
objeto enquanto se caminha. Marcadores passivos reflexivos são alocados na pele dos 
participantes de acordo com o Modelo Plug-in-Gait Full Body que mantém as características 
do Vicon Clinical Manager (VCM).  
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Figura 2.4 Câmera Bonita Vicon (Fonte: VICON, 2017). 
O BTS GaitLab é um laboratório integrado da BTS Bioengineering Company capaz de 
adquirir dados cinemáticos, cinéticos e eletromiografia, além de operar em diferentes 
ambientes, incluindo cenários clínicos para análise de marcha. O sistema optoeletrônico 
utilizado em equipamentos padrão é o BTS Smart DX 6000 (8 câmeras infravermelho e 
núcleo) possuindo alta precisão. A câmera SMART DX 6000 (Figura 2.6) possui resolução de 
2.2 Megapixels, com taxa de aquisição de 340 fps e precisão submilimétrica em um volume 
de 4x3x3 m³ (BTS BIOENGINEERING, 2014). Este sistema (Figura 2.7) também possui um 
sensor de solo modular BTS P-6000, sensor de EMG sem fio BTS FREEMG 1000 (8 pinos), 
sensores inerciais BTS G-SENSOR, o software BTS SMART-Clinic e kit de marcadores.  
 




Figura 2.6 BTS GaitLab (Fonte: BTS Bioengineering). 
A Qualisys (Qualisys AB, Suécia) também oferece soluções para a integração de sistemas 
para análise de movimento, cinética e atividade muscular. A série de câmeras Oqus 7+ é ideal 
para aplicações utilizando marcadores pequenos, possui uma taxa de aquisição de 300 fps, 
com máximo campo de visão, e resolução de até 12 megapixels. Além disso, possui uma 
distância de captura de até 25 m. Um laboratório de análise de marcha simples de 8 a 12 
câmeras pode cobrir um volume de até 4x1,5x2 m³ (QUALISYS, 2017). Para o 
gerenciamento dos dados, o sistema dispõe do Qualisys Track Manager (QTM), que é um 
software composto de protocolos padrões ou métodos e rotinas para facilitar a coleta e análise 
de dados.  Também possui uma ferramenta para visualização 3D dos dados ópticos, o 
Visual3D, desenvolvida por um de seus parceiros, C-Motion, INC. O QTM é compatível com 
plataformas de força da AMTI, Bertec e Kistler, oferecendo suporte para o cálculo de dados 
de força, e também oferece suporte para ferramentas de aquisição de EMG da Noraxon DTS, 
Delsys Trigno and Mega ME6000 (QUALISYS, 2017).  
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Figura 2.7 Câmera OQUS (Fonte: Qualysis 2017). 
Os sistemas da Optitrack (NaturalPoint, Inc.) oferecem soluções para análise de movimentos. 
Suas câmeras infravermelho (Infra Red – IR) possuem alta resolução e taxas de aquisição 
entre 100 e 360 fps, dependendo do modelo (OPTITRACK, 2017). Carse et al. (2013) 
comparam a precisão das câmeras Optitrack de baixo custo com dois sistemas bastante usados 
da Vicon, o Vicon MX e o 612. Eles mostram que o Optitrack, apesar de ser menos custoso 
comparado aos outros sistemas, oferece a possibilidade de realizar o seguimento dos 
marcadores de forma precisa e confiável. Recentemente a empresa lançou o Software Motive 




Figura 2.8 Câmera OptiTrack Prime 13W (Fonte: OPTITRACK, 2017). 
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O Clinical 3D Motion Analisis (3DMA) é uma solução em software da STT Systems, a qual é 
capaz de utilizar câmeras IR para fazer análise de marcha e movimentos. Dependendo do 
modelo das câmeras utilizadas, o sistema é capaz de operar em taxas de 50-360 fps com 
precisão submilimétrica para o seguimento de marcadores. O software é capaz de fazer 
detecção automática de eventos da marcha e também fornece a possibilidade da integração de 
outros periféricos, como plataformas de força e pressão e eletromiografia (STT SYSTEMS, 
2017). 
 
2.3.2 Sistemas para análise de marcha baseados em sensores RGBd 
 
Sensores RGBd vêm sendo empregados em diferentes trabalhos da literatura para o 
desenvolvimento de sistemas de captura sem marcadores para análise da marcha. Entre estes 
sensores, o Kinect é amplamente utilizado.  Isso se deve a vantagens como sua fácil utilização, 
não necessidade de marcadores, e dimensões, peso e custos reduzidos. Entretanto, tais 
sistemas apresentam precisão menor em comparação com sistemas de captura de movimento 
comerciais (FERNANDEZ et al., 2012; MOURA, 2015; DOLATABADI et al., 2016). 
Fernandez et al. (2012) estudam a utilização do Kinect v1 para terapias de reabilitação, e 
Moura (2015) desenvolveu um sistema de baixo custo para análise da cinemática humana 
utilizando um Kinect. Apesar de possuir precisão menor comparada a sistemas de captura de 
movimentos profissionais que utilizam marcadores, o sensor Kinect é capaz de produzir 
resultados para o cálculo da posição das articulações próximos aos obtidos em relação à 
marcação manual em sequências de vídeo 2D (CAMPOS, 2013), os quais são suficientes para 
certas de terapias de reabilitação (FERNANDEZ et al., 2012).   
Bünger (2013) indica que a utilização de câmeras possui problemas de oclusão que ocorrem 
em lugares com muitos objetos ou pessoas se movimentando na área de detecção. Quando o 
corpo do usuário sobrepõe outras partes do próprio corpo, o problema é chamado de auto-
oclusão, podendo atrapalhar o desempenho do sistema. Além disso, o espaço de captura das 
câmeras é limitado. Para resolver isto, foi proposta a utilização de múltiplos sensores. Estas 
soluções normalmente utilizam filtros estimadores estatísticos para a fusão dos dados 
provenientes do processamento de imagens de cada um dos pontos de vista disponíveis. 
Combinando os dados de múltiplos sensores RGBd também pode-se conseguir uma melhor 
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precisão na análise comparada a um só sensor (MOON et al.,2016), além de aumentar o 
espaço de captura do sistema. Através de uma boa calibração da rede de câmeras pode-se 
melhorar o desempenho do sistema, entretanto, também é necessária a sincronização dos 
tempos de aquisição dos sensores, para melhor consistência dos dados (BÜNGER, 2013).  
Oliver et al. (2016) analisam a acurácia de múltiplos sensores Kinect para sistemas de 
reabilitação e a interferência de um sensor com o outro. Os autores mostram os efeitos desta 
interferência e a disposição dos sensores Kinect para se obter melhores medidas (OLIVER et 
al., 2016). A validação da utilização de sensores Kinect v2 para a análise de parâmetros 
espaço-temporais de marcha de pessoas saudáveis é feita por Dolatabadi et al. (2016) e 
mostram uma boa concordância em relação ao sistema de análise de marcha GAITRite. Além 
disso, mostram que os resultados são satisfatórios para serem usados em sistemas de 
reabilitação, sendo interessante e apropriado para pequenas clínicas (DOLATABADI et al., 
2016). 
O Kinect v2 foi também foi utilizado por Geerse et al. (2015) para o cálculo de parâmetros 
espaço temporais em uma passarela de 10 metros utilizando uma fileira de sensores. Fez-se 
uma análise estatística dos dados e os resultados foram comparados com os resultados obtidos 
por um sistema composto por câmeras OptoTrak, mostrando que os resultados estão próximos 
aos obtidos com essas câmeras. 
Müller et al. (2017) apresentam um sistema de captura de movimentos com múltiplos 
sensores Kinect v2 de fácil montagem e flexibilidade com respeito à localização dos sensores, 
e demonstram que a precisão em medir parâmetros de marcha comparado com o sistema de 
captura Vicon, que é o padrão de ouro, são semelhantes. Diferentemente do trabalho de 
Geerse et al. (2015) neste trabalho é utilizado um setup com duas fileiras de sensores Kinect, 
demonstrando que esta configuração produz melhores resultados comparados com a 
configuração com sensores de um lado só. Müller et al. (2017) dizem que uma boa calibração 
e sincronização são essenciais para melhorar a qualidade dos dados obtidos.  
O próximo capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento do 
sistema apresentado nesta Dissertação de Mestrado, tais como a descrição do sensor utilizado, 
os softwares, a calibração intrínseca e extrínseca das câmeras, o protocolo de comunicação de 




Capítulo 3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este capítulo apresenta o desenvolvimento do sistema multi-Kinect utilizado neste trabalho, 
explicando desde o sensor utilizado e seu funcionamento, até o método para a fusão dos dados 
proveniente dos múltiplos sensores. Para tal, é necessário fazer a calibração intrínseca e 
extrínseca dos sensores. A sincronização temporal de cada computador utilizado no sistema é 
extremamente importante tanto para a calibração extrínseca quanto para a fusão de dados. 
 
3.1. Microsoft Kinect v2  
 
O sensor utilizado para o desenvolvimento do sistema é o Microsoft Kinect v2 (Figura 3.1), o 
qual foi projetado principalmente para ser usado em consoles e jogos eletrônicos. Esta 
tecnologia permite que os jogadores interajam com jogos sem a necessidade de um joystick, 
mediante movimentos corporais. O Microsoft Kinect v2 é superior à versão anterior em 
relação à resolução das câmeras de cor e profundidade, além de utilizar uma técnica diferente 
para o cálculo de profundidade.  
 
Figura 3.1 Microsoft Kinect v2 
O Microsoft Kinect v2 é um sensor RGBd composto por uma câmera RGB, câmera de 
profundidade (sensor infravermelho) e microfones. A câmera RGB possui resolução de 
1920x1080 pixels, com taxa de aquisição de 30 Hz, e a câmera de profundidade possui 
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512x424 pixels de resolução, também a 30 Hz, com alcance entre 0,5 m e 4,5 m do sensor. O 
campo de visão do sensor ou Field of View (FOV) é de 70º na horizontal e 60º na vertical, 
além disso, possui quatro microfones para capturar som, gravar áudio e encontrar o local da 
origem do som e a direção da onda de áudio. Suas dimensões são de 24,9 x 6,6 x 6,7 cm e 
pesa aproximadamente 1,4 kg. O Kinect v1 usa luz estruturada para o cálculo de profundidade, 
enquanto o Kinect v2 utiliza um sensor ToF e é capaz de processar 2 Gbits de dados por 
segundo para ler o ambiente (MICROSOFT, 2017). É importante ressaltar que a tecnologia de 
mapeamento de profundidade utilizada no Kinect v2 foi desenvolvida pela empresa 
PrimeSense. A Tabela 3.1 mostra as características do sensor. 
Tabela 3.1 Características do sensor Kinect v2. 
Kinect v2 
Resolução RGB 1920x1080 - 30fps 
Resolução Profundidade 512x424 - 30 fps 
Field of View (FOV) 70x60 
Alcance 0,5 m – 4,5 m 
Dimensões (cm) 25 x 6,6 x 6,7 
Peso 1,4 Kg 
Tipo de conexão USB 3.0 
Alimentação 12 V - 2,67 A 
 
3.1.1 Método para cálculo de profundidade Time-of-Flight  
 
O ToF é uma técnica para medida de profundidade utilizando ondas de luz. Esta técnica mede 
o tempo que o sinal de luz demora a atingir o alvo e voltar para a matriz de sensores (Figura 
3.2). Outras técnicas para o cálculo de profundidade são luz estruturada ou structured light 




Figura 3.2 Princípio de medição do ToF (Fonte: Adaptado de MUTTO, 2012). 
O ToF do Kinect V2 utiliza a abordagem Continuous Wave Intensity Modulation (CWIM), 
que é bastante utilizada em câmeras ToF. A ideia geral é iluminar a cena com infravermelho 
de intensidade modulada. O tempo que o sinal óptico demora em viajar a distância entre a 
câmera e o objeto (assume-se que o sensor e a iluminação estejam no mesmo lugar, e a 
velocidade da luz “c”) é equivalente a um deslocamento de fase no sinal periódico. Esse 
deslocamento é detectado em cada sensor que representa um pixel. O tempo pode ser 
facilmente transformado em distância entre o sensor e objeto (SARBOLANDI et al, 2015). 
Como a luz tem que viajar a distância duas vezes (ida e volta), tem-se que a distância “d” 
pode ser obtida por, 
                                                                  
   
   
                                                                (3.1) 
Essa técnica é sensível a algumas fontes de erros, tais como, a iluminação do ambiente, 
superfícies reflexivas, e interferência entre múltiplos dispositivos. A iluminação ambiente 
pode causar saturação se o objeto estiver exposto por muito tempo a uma fonte de iluminação 
direta, dependendo também da distância e refletividade do objeto. O sensor Kinect utiliza 
filtros para suprimir a luz ambiente. A utilização de vários sensores Kinect em paralelo (frente 
a frente) pode levar ao problema de interferência, pois a iluminação IR ativa de uma câmera 
pode influenciar no resultado de outra câmera (SARBOLANDI et al, 2015), o que requer 
cuidados na localização dos sensores. 
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3.1.2 Kinect SDK e OpenNI/NiTE 
  
O ambiente de desenvolvimento ou Software Development Kit (SDK) do Microsoft Kinect for 
Windows, permite a utilização de linguagens de programação como C++, C# ou Visual Basic 
e fornece facilidades e ferramentas para criar aplicações.  Entre elas está o skeleton tracker 
(ferramenta que estima a posição das articulações do usuário), reconhecimento de gestos e 
voz. O SDK fornece também acesso a streams de baixo nível do sensor de profundidade, 
câmeras de cor e microfones. É possível também fazer o processamento de áudio para 
supressão de ruído e cancelamento de eco e integrá-lo com o Application Programming 
Interface (API) de reconhecimento de fala do Windows. O SDK também possui códigos de 
exemplo e documentação para auxílio aos desenvolvedores (MICROSOFT, 2017). 
O SDK do Kinect é um software exclusivo para Windows, não funcionando em outros 
sistemas operacionais. Por tal motivo, no desenvolvimento do sistema foi utilizado o OpenNI 
2, que é uma interface que provê acesso a dados de sensores de profundidades compatíveis e 
permite que uma aplicação inicialize o sensor e receba streams de profundidade, RGB e IR 
(Figura 3.3). O OpenNI 2 também oferece uma interface uniforme para middlewares para que 
possam interagir com o sensor de profundidade. Desta forma, aplicações podem ser 
desenvolvidas tanto com dados básicos de vídeo e profundidade disponibilizados diretamente 
pelo OpenNI 2, quanto com dados fornecidos pelo Middleware (OPENNI, 2017). 
O PrimeSense NiTE™ é um middleware para interpretação das informações de profundidade 
para o desenvolvimento de aplicações compatíveis com o OpenNI. É um middleware de visão 
computacional 3D robusto que necessita de baixa carga em processadores e possui suporte 





Figura 3.3 Diagrama de alto nível do OpenNI 2 (Fonte: Adaptado de OPENNI, 2017).  
O algoritmo do PrimeSense NiTE utiliza informações de profundidade, cor, IR e áudio para 
que seja feita a segmentação/separação dos usuários do cenário. A partir disso é feito o hand 
tracking, skeleton tracking, reconhecimento de gestos e voz. Por exemplo, aplicações 
utilizando controle a partir do seguimento de mão são possíveis de serem feitas com o NiTE 
2.0 (PRIMESENSE, 2011). 
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Figura 3.4 Articulações fornecidas pelo NiTE (Fonte: PRIMESENSE, 2011). 
O skeleton tracker do NiTE é capaz de fornecer a posição de 15 articulações (Figura 3.4) e do 
centro de massa de até 6 pessoas na cena, dados em um sistema de coordenadas global. A 
origem está localizada no sensor, onde +X aponta para direita, +Y para cima e +Z aponta na 
direção em que a profundidade aumenta (saindo da câmera). As medidas são dadas em 
milímetros (mm). Para se conseguir melhores medidas, é necessário que o usuário esteja 
utilizando roupas justas, pois o algoritmo de seguimento apresenta alguns problemas. 
Movimentos muito rápidos podem causar falhas nas medições, e os pés e mãos possuem 
medidas muito instáveis (PRIMESENSE, 2011). 
 
3.2. Calibração  
 
Para que o sistema possa fazer a medição das posições corretamente e também para que se 
consiga uma boa calibração extrínseca, ou seja, para definir a pose dos diversos sensores 
Kinect em relação a um sistema de coordenadas global. Para isto é necessário que cada 
dispositivo esteja com seus parâmetros intrínsecos devidamente calibrados, já que a 





3.2.1 Modelo de câmera Pin-hole  
 
O modelo de câmera pin-hole é a descrição matemática da relação entre as coordenadas de um 
ponto em um espaço tridimensional e sua projeção no plano da imagem da câmera. Adotando 
um sistema de referência 3D (com eixos x, y, z) como sistema de coordenadas da câmera 
(SCC), com a origem em O chamada de centro de projeção, considere um plano paralelo ao 
plano (x, y) intersectando o eixo z na coordenada –f. Este é chamado de plano do sensor ou 
plano da imagem. Considere também um sistema de referência 2D associado ao sensor, 
representado pelas Equações 1 e 2, chamado sistema de referência S-2D mostrado na Figura 
3.5. 
                                                                                                                                 (3.2) 
                                                                                                                                 (3.3) 
 
Figura 3.5 Projeção em Perspectiva. Ponto P projetado em um pixel do sensor (Fonte: 
Adaptado de MUTTO et al., 2012). 
A interseção c do eixo z com o plano do sensor tem coordenadas               
 . O 
conjunto de pontos do sensor, chamado pixels de coordenada           obtidos pela 
interseção dos raios conectando o centro de projeção O com todos os pontos 3D da cena com 
coordenadas            
  é a marca da cena no plano do sensor S. A relação entre    e p é 
chamada de projeção perspectiva ou central, e pode ser obtida por similaridade de triângulos, 
como mostrado nas Figuras 3.6 e 3.7 e pelas Equações 3.4 , 3.5 , 3.6 e 3.7. 
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Figura 3.6 Sessão horizontal da Figura 3.5 (Fonte: Adaptado de MUTTO et al., 2012). 
 
Figura 3.7 Sessão vertical da Figura 3.5 (Fonte: Adaptado de MUTTO et al., 2012). 
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                                                (3.5) 
                                                                  





                                                           (3.6) 
                                                                      
 
 
                                                        (3.7) 
A distância | f | entre o plano do sensor S e o centro de projeção O é tipicamente chamado de 
distância focal. Na notação adotada, f é a coordenada negativa da localização do plano do 





3.2.2 Parâmetros intrínsecos e extrínsecos 
 
A geometria projetiva associa cada ponto 2D com coordenadas cartesianas          a um 
plano representativo 3D com coordenada homogênea               
 , onde h é qualquer 
constante real, mas geralmente utiliza-se 1.  Então                é chamado de vetor 
estendido de p. A coordenada de          pode ser obtida a partir de               
  
dividindo-se por uma terceira coordenada h. O vetor p’ pode ser interpretado como um raio 
3D conectando o ponto p do sensor com o centro de projeção O (MUTTO et al., 2012). 
De uma maneira similar à anterior, cada ponto    com coordenadas cartesianas           
  
pode ser representado em coordenadas homogêneas por um vetor 4D                 
  
onde h é qualquer constante real. As coordenadas de    podem ser obtidas de   ’ dividindo as 
pela quarta coordenada h. 
A coordenada homogênea representando p permite reescrever a relação não linear das 
Equações 3.5 e 3.7 na seguinte forma matricial: 




    
    
    
   




                                              (3.8) 
Geralmente sensores de câmeras digitais são matrizes de células retangulares com conversores 
fotoelétricos com tecnologia CCD ou CMOS. Esses dispositivos são modelados da forma 
descrita a seguir. 
Considere um sensor de tamanho finito, como uma janela retangular de N colunas e M linhas 
representado na Figura 3.8, com origem (0,0) e coordenadas unitárias de pixel u = [0 ... N-1] e 
v = [0 … M-1].   
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Figura 3.8 Coordenadas 2D do sensor representado por uma janela retangular com estrutura 
ortogonal normalizada. (Fonte: Adaptado de MUTTO et al., 2012). 
Reescreve-se a Equação 3.8 na forma da Equação 3.9.  








                                                       (3.9) 
onde K é a matriz de parâmetros intrínsecos definido por (Equação 3.10): 
                                                            
     
     
   
                                                      (3.10) 
Na Equação 3.10,        é a distância focal no eixo x,        a distância focal no eixo y, 
   e    a altura e largura do pixel respectivamente, e    e    as coordenadas de interseção do 
eixo óptico com o plano do sensor. Todas as quantidades são expressas em pixel, apenas f em 
milímetros;    e    são expressos em pixel/mm. 
Em várias situações práticas não é conveniente representar os pontos 3D da cena em relação 
ao SCC, mas em relação a um sistema de referência global. Considerando esse sistema com 
coordenadas               
 , a relação entre a representação de um ponto da cena a 
respeito do sistema de coordenadas de câmera, denotado   , e sua representação a respeito do 
sistemas global, denotado   , tem-se que 




onde R e t são a matriz de rotação e o vetor de translação, respectivamente. Ao representar    
no lado direito da coordenada homogênea                    
 , e escolhendo h = 1, a  
Equação 3.11 pode ser reescrita como (equação 3.12), 
                                                                                                                                  (3.12) 
Neste caso, a relação entre um ponto da cena representado por uma coordenada homogênea a 
respeito do sistema de referência global e seu pixel correspondente em coordenada 
homogênea é representada pela Equação 3.13. 




                    
      




                               (3.13) 
onde a matriz M, 3x4 é chamada de matriz de projeção M (equação 3.14). 
                                                                                                                               (3.14) 
Esta matriz depende da matriz de parâmetros intrínsecos    e dos parâmetros extrínsecos R e t 
do sistema. Como a formação de imagem de câmeras ToF podem ser modeladas por projeção 
perspectiva, sua calibração pode ser feita de forma parecida à de câmeras padrão (MUTTO et 
al., 2012). 
No caso de sistemas com várias câmeras cada sensor é calibrado em relação a um único 
sistema de referência global, onde cada sensor tem sua matriz de rotação e vetor de translação. 
A partir dos parâmetros extrínsecos de cada câmera é possível saber a posição de um mesmo 
ponto visto pelos vários sensores ao mesmo tempo em relação ao sistema de coordenadas 
global. 
A calibração extrínseca é feita utilizando o pacote de calibração do OpenPTrack
1
. Um padrão 
no formato de tabuleiro de damas com dimensões conhecidas é utilizado para a calibração, de 
forma que dois sensores consigam visualizá-los ao mesmo tempo. A posição e a orientação de 
uma das quinas do tabuleiro é estimada relacionando suas coordenadas no espaço 3D com 
suas coordenadas projetadas sobre a imagem 2D, como mostrado anteriormente. 




As matrizes de transformação entre as câmeras podem ser calculadas da seguinte forma: seja 
c1, c2 e W, duas câmeras e o padrão, respectivamente, e   
   e   
   as transformações de W 
em relação a c1 e c2. A matriz de transformação entre c1 e c2,    
   pode ser calculada como se 
mostra na Equação 3.15. 
                                               
                                                                                          (3.15) 
Posteriormente, o padrão é colocado no chão, sendo identificado o sistema de coordenadas 
global (Figura 3.9).  
 
Figura 3.9 Padrão de damas e ponto de referência global. 
 
3.3. Rede de sensores  
 
O sistema desenvolvido é composto por uma rede de sensores Kinect v2 e faz a fusão dos 
dados proveniente destes sensores. O Robot Operating System (ROS) foi utilizado para a 
comunicação entre os dispositivos da rede e o Network Time Protocol (NTP) para a 





3.3.1 Robot Operating System 
  
O ROS é uma estrutura flexível open source para desenvolvimento de softwares para robótica. 
É uma coleção de ferramentas, bibliotecas e convenções com o objetivo de simplificar a tarefa 
de criar sistemas robóticos complexos e robustos utilizando uma grande variedade de 
plataformas robóticas. O ROS permite a integração de várias aplicações desenvolvidas 
separadamente para o desenvolvimento de sistemas mais completos (ROS, 2017). Além disso, 
aceita a utilização de duas linguagens de programação para o desenvolvimento dos softwares 
e possibilita a comunicação entre esses programas. 
Entre as funcionalidades fornecidas pelo ROS estão abstração de hardware, drivers de 
dispositivos, visualizadores para simulação, troca de mensagens entre programas, 
gerenciamento de pacotes. Outras funcionalidades oferecidas pelo ROS envolvem áreas que a 
robótica utiliza, como visão computacional a partir da biblioteca OpenCV, e redes de 
computadores (QUIGLEY et al, 2010).  
A comunicação e a transferência de dados entre cliente e servidor em rede pelo protocolo 
UDP, funções para a transformação de sistemas de coordenadas a partir dos parâmetros 
extrínsecos de cada sensor, e a ferramenta de simulação virtual 3D, RVIZ, fornecida pelo 
ROS foram de extrema importância para o desenvolvimento do sistema.  
 
3.3.2 Sincronização da rede de sensores 
 
Para a sincronização da rede foi utilizado o Network Time Protocol (NTP) que é um protocolo 
de rede para sincronização do clock entre sistemas de computação através de comutação de 
pacotes em rede de dados com latência variável. O NTP sincroniza todos os computadores de 
uma rede com precisão de milissegundos dentro do Coordinated Universal Time (UTC). O 
NTP apresenta bons resultados para redes locais em condições ideais. Sua precisão nominal é 
de menos de 100 ms para WANs, submilisegundos para LANs e submicrosegundos quando 
utilizando fontes de tempo de precisão como um oscilador de césio ou um receptor de GPS. 
Ressalta-se que o congestionamento na rede e rotas assimétricas podem causar erros iguais ou 
superiores a 100ms (MILLS, 2006). 
50 
Este protocolo usualmente é descrito em termos de modelo cliente-servidor, mas pode ser 
facilmente usado em relação ponto-a-ponto (peer-to-peer) onde cada ponto considera outro 
ponto a ser uma fonte de tempo em potencial. Normalmente é utilizado o User Datagram 
Protocol UDP na porta 123 para enviar e receber os timestamps (MILLS, 2006). Também 
podem usar transmissão ou multi-transmissão, onde os clientes passivamente escutam por 
atualizações de tempo após uma troca inicial de calibração ida e volta. Também fornece um 
aviso de qualquer ajuste de mudança de tempo iminente.  
Vários servidores / pares fornecem redundância e diversidade para a sincronização. Clock 
Filters selecionam a melhor de uma janela de oito amostras de offset de tempo, e os 
algoritmos de intersecção e agrupamento escolhem os melhores resultados e descartam os 
piores. O algoritmo de combinação calcula a média ponderada de deslocamentos de tempo, e 
o Loop Filter e o oscilador de frequência variável (OFV) implementam o loop de feedback de 
fase híbrida / frequência de bloqueio (P/F) para minimizar o jitter (MILLS, 1990). 
 
Figura 3.10 Arquitetura do NTP. (Fonte: Adaptado de MILLS, 1990) 
A versão atual do NTP é a NTPv4, a qual provê boa precisão para redes e servidores em 
condições ideais. É resistente a falhas, ataques maliciosos e bugs de implementação. 
Maximiza a utilização da diversidade da Internet e redundância, e organiza automaticamente a 
topologia de sub-rede para melhor precisão e confiabilidade (MILLS, 2006).  
 
3.4. Fusão de dados 
 
A fusão de dados de múltiplos sensores é uma técnica que possibilita a combinação da 
informação de várias fontes com intuito de formar uma única informação com confiança e 
autenticidades melhoradas (KHALEGHI et al., 2013). É uma área de pesquisa 
multidisciplinar que utiliza técnicas de processamento de sinais, teoria da informação, 
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estimação e inferência estatística e inteligência artificial (KHALEGHI et al., 2013). A fusão 
de dados possui diversas aplicações em rede de sensores, robótica, processamento de imagens 
e projeto de sistemas inteligentes. Neste trabalho serão apresentadas apenas técnicas de fusão 
que foram utilizadas no desenvolvimento do sistema Multi-Kinect proposto neste trabalho. 
Grande parte dos trabalhos feitos com múltiplos sensores Kinect utiliza heurística 
(KITSIKIDIS, 2014; GEISELHART et al. ,2016) ou média simples (MÜLLER et al, 2017; 
BÜNGER, 2013) para a fusão dos dados. Alguns trabalhos também empregam o filtro de 
Kalman ou Kalman Filter (KF) para fazer a fusão da informação de múltiplos sensores Kinect 
(LI et al., 2014; MOON et al., 2016). O filtro de Kalman simples depende de uma distribuição 
de probabilidade unimodal.   
Em outros trabalhos nos quais são feitas fusão multimodal como de sensor Kinect e sensores 
inerciais (FENG, 2014), são utilizados filtros generalizados. Tannous et al. (2016) fazem uma 
revisão da literatura de trabalhos que fazem a fusão de sensores inerciais com sensor Kinect 
com detalhes dos métodos utilizados, quais os dados de entrada e os parâmetros estimados e 
propõem o uso de um filtro de Kalman estendido (extended Kalman filter – EFK).  Stohne 
(2014) compara o KF com o filtro de partículas para a fusão do skeleton tracker de múltiplos 
Kinect para simulação em tempo real, mostrando que o baixo custo computacional do KF 
possibilita um melhor desempenho e estimações mais estáveis em tempo real do que o filtro 
de partículas. 
O filtro de Kalman foi utilizado nesta Dissertação de Mestrado por ser um dos métodos mais 
populares, principalmente devido à sua simplicidade, facilidade de implementação, baixo 
custo computacional, e otimização no sentido de minimizar o erro médio quadrático. Além 
disso, é um método de fusão de dados bem estabelecido, no qual as propriedades foram 
profundamente estudadas e examinadas teoricamente e em aplicações práticas (KHALEGHI 
et al., 2013). 
Existem diversos métodos para a fusão de múltiplos sensores utilizando filtros estimadores 
(STOHNE, 2014). Uma abordagem considera o grupo de sensores como um único sensor, 
combinando as medidas de cada um em uma única medida antes de passar pelo filtro. Esta 
abordagem funciona bem para um número pequeno de sensores (DURRANT-WHYTE, 2001). 
Outra abordagem trata as medidas de cada sensor de forma sequencial a cada intervalo de 
tempo. Ou seja, a cada intervalo as medidas de cada sensor são introduzidas no filtro. Desta 
52 
forma, a filtragem deve ser feita várias vezes, para cada medida, a cada intervalo de tempo, 
aumentando um pouco o custo computacional (DURRANT-WHYTE, 2001). 
 
3.4.1 Filtros estimadores e fusão probabilística 
 
Métodos probabilísticos dependem da função densidade de probabilidade para expressar a 
incerteza dos dados. A partir da representação em espaço de estados de um sistema o 
estimador bayesiano provê um método para calcular a densidade de probabilidade posterior de 
um estado hipotético    no tempo k, dado um conjunto de medidas  
                e a 
distribuição a priori, como mostrado na Equação 3.16. 
                                                     
   
                 
    
          
                                        (3.16) 
Na qual,          é chamada função de probabilidade e é baseada no modelo de medição do 
sensor, e       
     é chamado de distribuição a priori, incorporando o modelo de transição 
do sistema. O denominador é um termo normalizador que garante que a função densidade de 
probabilidade se integre em uma só (KHALEGHI et al., 2013). 
Pode-se aplicar o estimador Bayes em cada intervalo e atualizar a distribuição de 
probabilidade do estado do sistema, recursivamente. No entanto, a distribuição prévia e o 
termo de normalização contêm integrais que não podem ser avaliadas analiticamente 
(KHALEGHI et al., 2013). 
 
3.4.2 Filtro de Kalman 
 
O filtro de Kalman (KF) é um caso excepcional do estimador bayesiano com uma solução 
analítica exata devido à simplificação na dinâmica do sistema para ser linear-gaussiano. 
Teoricamente o KF é baseado no estimador linear quadrático, o qual consiste em estimar o 
estado atual de um sistema com dinâmica linear perturbado por um ruído branco utilizando 
medidas ou observações do estado corrompidas por ruídos. O resultado estimado é 
estatisticamente ótimo a respeito do erro de estimação de qualquer função quadrática 
(GREWAL; ANDREWS, 2008). 
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O KF é um sistema linear, discreto, com dimensão finita e variante no tempo que calcula o 
estado estimado minimizando o erro médio quadrático. A dinâmica do filtro de Kalman é 
resultado de ciclos consecutivos de predição e filtragem (RIBEIRO, 2004). Também é 
utilizado para predizer o curso futuro da dinâmica de sistemas que não podem ser controlados, 
tais como o fluxo dos rios durante inundações, a trajetória de corpos celestes e preço de 
mercadorias negociadas (GREWAL; ANDREWS, 2008). Além disso, tem aplicações em 
calibração de sensores, seguimento por radar, economia, processos de manufatura, 
processamento de sinais e modelamento de tráfego em rodovias (GREWAL; ANDREWS, 
2008). 
O problema geral do KF é estimar o estado       de um processo discreto no tempo, o qual 
é representado pela equação diferencial estocástica linear: 
                                                                                                                (3.17) 
com medida dada por  
                                                                                                                             (3.18) 
As variáveis aleatórias      e    representam o ruído do processo e de medida, 
respectivamente, com covariância    e   . Assume-se que os ruídos são brancos, com 
distribuição de probabilidade normal, e são independentes entre eles (Equações 3.19 e 3.20) 
(GREWAL; ANDREWS, 2008; WELCH; BISHOP, 2001). 
                                                                                                                               (3.19) 
                                                                                                                                (3.20) 
Na prática, as matrizes de covariância do ruído do processo Q e de covariância do ruído de 
medida R podem mudar a cada intervalo de tempo ou medida, entretanto, pode-se assumir que 
são constantes. 
A matriz A (n x n) na equação diferencial (Equação 3.17) relaciona o estado no tempo 
anterior (k-1) com o estado no tempo atual k. A matriz B (n x l) relaciona a entrada de 
controle opcional       com o estado x. A matriz H (m x n) na Equação 3.18 relaciona o 
estado com a medida   . As variáveis a priori são variáveis estimadas antes da informação de 
medida ser introduzida no filtro, enquanto as variáveis posteriores são estimadas após a 
informação medida ser utilizada.  
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Define-se   
      como o estado estimado a priori no instante k, e      
  o estado 
estimado posterior no tempo k dada a medida   . Pode-se definir então a estimativa de erro a 
priori e posterior, respectivamente, conforme as Equações 3.21 e 3.22: 
                                                             
        
                                                           (3.21) 
                                                                                                                               (3.22)                                                                                                                                                      
A covariância do erro estimado a priori é dada pela equação 3.23: 
                                                               
       
   
                                                        (3.23) 
e a covariância do erro estimado posterior é dada por: 
                                                                        
                                                        (3.24) 
Ao derivar as equações, o objetivo é achar uma equação que calcule o estado estimado 
posterior    como uma combinação linear do estado a priori   
 , e uma diferença ponderada 
entre a medida atual    e a predição da medida     . Isso é representado como  
                                                         
            
                                               (3.25) 
Na Equação 3.25, o termo (       
 ) é chamado de medida residual. O resíduo reflete a 
discrepância entre a predição da medida     
  e a medida atual   . Um resíduo de zero 
significa que os dois valores estão completamente de acordo. A matriz K (n x m) é chamada 
de ganho de Kalman ou fator de mistura, o qual minimiza a covariância do erro posterior. Esta 
minimização pode ser atingida primeiramente substituindo    na definição abaixo para   , 
resultando na Equação 3.26 ou 3.27, na qual K minimiza   . 
                                                       
        
                                                 (3.26) 
                                                          
  
   
    
     
                                                        (3.27) 
Analisando as equações acima se pode observar que quando a covariância do erro de medida 
R se aproxima de zero, o ganho K atribui mais peso ao resíduo. 
                                                                       
                                                     (3.28) 
Em contrapartida, enquanto a covariância de estimativa do erro a priori   
  se aproxima de 
zero, o ganho K pesa menos para o resíduo. 
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                                                                                                                               (3.29) 
Pode-se explicar a influência de K de outra maneira. Quando a covariância do erro de medida 
R se aproxima de zero, a medida atual    se torna mais confiável enquanto a predição da 
medida    
   se torna menos confiável. Por outro lado, enquanto a covariância de erro de 
estimativa   
  se aproxima de zero, a medida atual    se torna menos confiável e a predição 
da medida mais confiável. 
O KF estima um processo usando a forma de controle com realimentação. O filtro estima os 
estados do processo no tempo e obtém uma realimentação na forma de medidas ruidosas. As 
equações do KF são divididas em dois grupos: predição ou time update e correção ou 
measurement update.  
A etapa de predição projeta para frente (no tempo) o estado atual e a estimativa de covariância 
dos erros para obter estimações a priori para o próximo instante (WELCH; BISHOP, 2001). É 
representada pelas Equações 3.30 e 3.31. 
                                                     
                                                           (3.30) 
                                                            
          
                                                   (3.31) 
A etapa de correção é responsável pela realimentação incorporando uma nova medida na 
estimação a priori para obter uma estimação posterior melhorada, sendo representada pelas 
Equações 3.31, 3.32 e 3.33. (WELCH; BISHOP, 2001). 
                                                         
         
                                               (3.31) 
                                                         
            
                                                (3.32) 
                                                                     
                                                     (3.33) 
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Figura 3.11 Algoritmo recursivo do filtro de Kalman (Fonte: Adaptado de WELCH; BISHOP, 
2001). 
Observa-se que as equações de predição projetam os estados e a estimativa da covariância na 
frente no tempo, do passo k-1 para o passo k. 
A primeira tarefa durante a correção (measurement update) é computar o ganho de Kalman 
  . O próximo passo é obter    e então gerar uma estimativa posterior do estado 
incorporando a medida. O passo final é obter uma estimativa posterior da covariância do erro. 
A cada tempo e par de atualizações de medida, o processo se repete com a estimativa 
posterior anterior usada para projetar ou predizer uma nova estimativa a priori.  
A covariância do ruído da medida R é usualmente medida antes de operar o filtro, sendo 
geralmente possível de se medir tomando algumas amostras das medidas do processo para se 
determinar a variância do ruído de medida.  
Determinar a covariância do ruído do processo Q é mais difícil. Normalmente não é possível 
observar diretamente o processo a ser estimado. Entretanto, algumas vezes um modelo do 
processo simples pode produzir resultados aceitáveis ao “injetar” incerteza suficiente em Q. 
Neste caso, existe a necessidade das medidas do processo serem confiáveis. É frequente o 
caso em que o erro de medida não se mantenha constante. Também, o ruído do processo Q às 
vezes muda dinamicamente durante a operação de filtragem se tornando   , para ajustar a 
diferentes dinâmicas. Por exemplo, no caso de seguimento da cabeça de um usuário em um 
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ambiente virtual 3D, é necessário reduzir a magnitude de Q se o usuário estiver se 
movimentando mais devagar, ou aumentar se estiver se movimentando mais rápido. Em tais 
casos, Q deve ser escolhido levando em conta a incerteza sobre a intenção do usuário e a 
incerteza do modelo. 
Tendo ou não uma base racional para escolher os parâmetros, muitas vezes é possível atingir 
um melhor desempenho do filtro ajustando os parâmetros Q e R. Em condições em que Q e R 
são de fato constantes, tanto a covariância de erro de estimativa    quanto o ganho de Kalman 
   se estabilizarão rapidamente (WELCH; BISHOP, 2001). 
Neste capítulo foram descritos os métodos e sensor utilizados no desenvolvimento do sistema 
desenvolvido neste trabalho. O capítulo seguinte mostra o funcionamento do sistema, a 
















Capítulo 4. SISTEMA MULTI-KINECT 
 
Neste capítulo é apresentado o funcionamento do sistema multi-Kinect para análise de 
marcha. São descritos os processos do software desenvolvido, a topologia dos sensores e o 
protocolo experimental utilizado para a validação do sistema. 
 
4.1. Descrição do sistema 
 
O sistema multi-kinect para analise de marcha humana desenvolvido é composto por câmeras 
RGBd de baixo custo (Microsoft Kinect v2) ligadas a computadores com diferentes 
configurações (rede heterogênea) com placas de vídeo NVIDIA GeForce. Um notebook com 
processador Intel core i7 com 2,7 GHz e 8 Gb de memória RAM e uma placa de vídeo 
GeForce GT 540M e um computador desktop com processador Intel core i5 com 3,2 GHz e 8 
Gb de memória RAM com placa de vídeo GeForce GTX 580 são utilizados como clientes. 
Adicionalmente, um computador desktop com processador Intel core i5 com 3,5 GHz e 16 Gb 
de memória RAM e placa de vídeo GeForce GTX 960 é utilizado tanto como servidor como 
cliente. 
 
4.1.1. Funcionamento do sistema 
 
O software desenvolvido possui dois processos principais: o de detecção e seguimento do 
centro de massa e articulações do usuário, e o processo de fusão. O processo de detecção faz a 
segmentação dos pontos candidatos a serem pessoas no cenário, utilizando o software NiTE 
2.2, que foi apresentado no capítulo anterior. O software NiTE fornece a posição de quinze 
articulações e do centro de massa do usuário. Cada câmera é conectada a um computador, no 
qual o processo de detecção é executado, fazendo a tarefa de cliente. Este envia os dados da 
detecção para o servidor pela rede utilizando o protocolo UDP através de um switch Gigabit, 
utilizando cabos ethernet para melhor transmissão (Figura 4.1).  
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O computador com maior capacidade de processamento foi utilizado também como servidor 
do sistema, sendo responsável ainda pelo processo de fusão. Esse processo utiliza os dados de 
detecção provenientes de cada cliente, fazendo a fusão destes utilizando um filtro de Kalman. 
Todo o gerenciamento dos protocolos de comunicação em rede e execução dos processos 
anteriormente apresentados são feitos através do sistema ROS, tornando possível a integração 
em tempo real das câmeras. Com a ferramenta para simulação virtual RVIZ é possível 
observar as articulações e o centro de massa do usuário, fusionados em tempo real. Além 
disso, o sistema ROS possibilita a integração da plataforma em sistemas robóticos.  
O processo de seguimento do centro de massa e posição das articulações é responsável por 
inicializar os drivers do OPENNI para acessar os streamings da câmera de profundidade e 
RGB do Kinect. Com os drivers habilitados o NiTE recebe os frames e faz a segmentação do 
usuário da cena e, então, estima a posição de suas articulações.  
Cada pixel da imagem com posição (u, v) em coordenadas da imagem é projetado para 
coordenadas de mundo 3D (x, y, z) utilizando os parâmetros de calibração intrínsecos 
estimados da câmera de profundidade, e as Equações 4.1, 4.2 e 4.3 (BURRUS, 2014). 
                                                              
          
  
                                              (4.1) 
                                                               
          
  
                                             (4.2) 
                                                                                                                            (4.3) 
Nessas equações, depth é a medida de profundidade em mm e cx, cy, fx e fy os parâmetros 
intrínsecos da câmera. Com isso, temos a posição de cada junta e centro de massa do usuário 
em coordenadas 3D do mundo em relação ao Kinect como origem. 
 As medidas fornecidas pelo NiTE possuem valores de confiança. Quando a confiança possui 
valores de 0,7 ou maior, quer dizer que a medida é precisa e foi feita uma boa estimação; 
valores de 0,5 ou 0 significa que a medida foi mal estimada ou não foi possível medir a 
posição da junta.  
Cada posição é armazenada em um vetor e então enviada para o servidor utilizando a 
ferramenta de comunicação entre processos fornecida pelo sistema ROS. A mensagem 
enviada também possui o instante em que o frame chega ao cliente. Isto também é possível 
devido ao sistema ROS oferecer a possibilidade de criar tipos de mensagens para serem 
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enviadas, contendo mais de um tipo de informação. Por exemplo, a mensagem que o cliente 
envia ao servidor no sistema desenvolvido possui informação sobre a posição das 
articulações, a confiança da medida realizada, o timestamp (tempo), e de qual sensor são as 
leituras. O envio da posição das articulações pelo processo do cliente é limitado a quando o 
usuário está a mais de 1,5 m do sensor Kinect e a menos de 4,5 m, devido à instabilidade das 
medições quando o sensor não consegue observar o corpo inteiro do usuário, e quando o 
usuário está muito longe. Essa distância foi definida a partir do campo de visão vertical do 
sensor Kinect e sua limitação de precisão em função da distância. Para se obter melhores 
resultados, apenas as medidas com confiança de 0,7 ou maior são enviadas para o processo de 
fusão. 
O processo do servidor é responsável por transformar cada posição recebida para o sistema de 
coordenadas global, realizar a fusão de dados utilizando um filtro de Kalman e, então, salva 
os dados de posição em um arquivo .txt no formato JavaScript Object Notation (JSON). O 
servidor espera por informações vindas dos clientes a todo o momento e as coloca em um 
buffer. 
 
Figura 4.1  Topologia cliente/servidor do sistema com 3 sensores. 
A função disponibilizada pelo ROS, transformpoint, faz a transformação homogênea das 
posições recebidas que estão no sistema de coordenadas do Kinect para o sistema de 
coordenadas global. A matriz de rotação e vetor de translação, utilizados para as 
transformações são definidos no processo de calibração extrínseca, apresentado no capítulo 
anterior.  
Com as posições das articulações em um sistema de referências global e o tempo em que foi 
feita cada medida é possível fazer a fusão dos dados a partir do filtro de Kalman. Este utiliza o 
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modelo de posição, velocidade e aceleração descrito na forma de espaço de estados na etapa 
de predição para cada articulação, representado pela Equação 4.4 










   
  
   
 
  
   
 
  



















        
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        
    



















   
  
   
 
  
   
 
  









            (4.4) 
onde x, y, z são as posições dx, dy, dz as velocidades e d²x, d²y e d²z as acelerações em cada 
eixo. A variável dt é a diferença entre o tempo da última medição feita com a medição atual.  
As matrizes de covariância Q e R foram estimadas por tentativa e erro, até se conseguir um 
bom resultado. O filtro de Kalman é atualizado sempre que um novo dado de posição chega 
ao buffer do servidor, mas os dados de saída do filtro são salvos com uma taxa de 30 Hz, que 
é a taxa de amostragem do sensor Kinect. Os dados salvos contêm informação da posição e 
tempo em que a medida foi realizada. 
Cada cliente espera por dados vindos do sensor Kinect e, ao recebê-los, verifica se o usuário 
está dentro da área de captura. Se sim, verifica o nível de confiança da medida e seleciona 
apenas as medidas com confiança maior ou igual a 0,7, como explicado anteriormente. Então 
é feita a transformação dos dados de posição do sistema de coordenadas da imagem para o 
sistema de coordenadas do sensor Kinect e o envio os dados para o servidor realizar a fusão. 
O servidor espera por dados dos clientes e a cada 33 ms e salva os últimos dados fusionados. 
Ao receber uma mensagem com os dados de posição de um cliente, o servidor verifica o 
intervalo de tempo entre a última mensagem recebida e a atual. Se este intervalo é maior que 
33 ms, o sistema descarta a medida recebida e recomeça a contar os intervalos a partir da 
próxima medida a receber. Isto é feito para que a fusão dos dados não utilize medidas com 
tempo muito discrepantes. Se a medida está dentro do intervalo de tempo, o sistema faz a 
transformação do sistema de coordenadas do Kinect para o sistema de coordenadas global 
definido no processo de calibração extrínseca. Só então a medida é inserida no filtro de 
Kalman. O valor estimado pelo filtro é armazenado num buffer para então salvar as medidas.   
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Os dados salvos são processados e os parâmetros de marcha são calculados no software 
MATLAB. É utilizado um filtro Butterworth passa-baixas para eliminar os ruídos dos dados e 
então conseguir uma melhor estimativa. Os cálculos são feitos a partir dos dados de posição 
dos pés e do centro massa do usuário, apesar da posição de todas as articulações 
disponibilizadas pelo NiTE serem salvas. 
Os fluxogramas das Figura 4.2 e Figura 4.3 mostram o caminho dos dados do sensor até o 





Figura 4.2 Fluxograma de dados dos clientes. 
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Figura 4.3 Fluxograma de dados do servidor. 
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4.1.2. Simulação e processamento de dados 
 
Foram realizados vários testes preliminares e simulações para a verificação do funcionamento 
do sistema. A posição fusionada das articulações e a posição e a orientação dos sensores 
Kinect foram virtualmente simulados em tempo real utilizando a ferramenta RVIZ fornecida 
pelo sistema ROS. Esta ferramenta foi de extrema importância para o entendimento e 
desenvolvimento do sistema, pois torna possível observar o comportamento das posições 
estimadas pelo sistema. Os gráficos e cálculos dos parâmetros foram todos feitos no 
MATLAB a partir das informações de posição das articulações e tempo adquiridos pelo 
sistema. O gráfico do deslocamento dos pés enquanto um usuário caminha pela área de 
captura foi comparado com o gráfico obtido por Müller et al. (2017). 
Primeiramente verificou-se o funcionamento do filtro de Kalman online implementado, 
comparando os resultados com os de um filtro de Kalman off-line, a partir das medidas 
reamostradas a uma taxa constante de 30 Hz (taxa de amostragem do sensor Kinect). 
Entretanto, percebeu-se a necessidade da utilização de um filtro passa-baixas para a 
eliminação de ruídos e outliers nas medidas.  
 
4.2. Protocolo de validação experimental  
 
O desenvolvimento do protocolo de validação experimental foi baseado nos trabalhos de 
Müller et al. (2017) e Rinaldi e Moraes (2015). Foi analisada a marcha de dez jovens adultos 
saudáveis, 4 mulheres e 6 homens com idade entre 20 e 30 anos (23,4 ± 3,1), altura entre 1,55 
e 1,85 m (1,69 ± 0,1 m) e peso variando de 50 a 90 kg (68 ± 12 kg). Os experimentos foram 
divididos em duas partes. O primeiro teve por objetivo a análise da precisão no cálculo do 
comprimento de passo e passada. O segundo teve foco no cálculo dos parâmetros espaço-





4.2.1. Distribuição dos sensores Kinect 
 
O caminho pelo qual o usuário deve percorrer possui 5 m dos quais 4 m são analisados pelo 
sistema (Figura 4.4). A configuração utilizada foi baseada na configuração de Müller et al. 
(2017), o qual foi modificado para utilizar três sensores e conseguir o caminho mais longo 
possível. A configuração também foi feita baseada nas limitações do Middleware NiTE e no 
FoV do sensor Kinect, pois quando o usuário chega a menos de 1,5 metros do sensor, este não 
consegue visualizar algumas partes do corpo do usuário interferindo consideravelmente nas 
medidas, conforme explicado anteriormente neste capítulo. O último sensor Kinect só começa 
a enviar dados das posições das articulações quando o usuário está na iminência de sair do 
campo de visão da primeira fileira de sensores Kinect. 
 
Figura 4.4 Configuração do sistema com três sensores para análise de marcha. 
Os sensores Kinect são posicionados desta forma, com a finalidade de minimizar auto-
oclusões das articulações do usuário e, desta forma, não interferir nas medições das posições. 
O sistema identifica o usuário em pelo menos um segundo a partir do primeiro passo, pois só 
assim o middleware NiTE consegue identificar e então segmentá-lo do cenário. 
Após o posicionamento dos sensores, é necessário fazer a calibração extrínseca da rede de 
câmeras, de forma a obter a pose de cada sensor em relação a um sistema de referências 
global. A etapa de calibração foi descrita no Capítulo 3. 
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Força e Condicionamento (LAFEC) do 
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM) do 
Departamento de Educação Física e Desportos da UFES, o qual apresenta condições de 
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espaço e controle de iluminação, favoráveis à realização de testes de marcha. A Figura 4.5 
mostra a distribuição dos sensores montada para a realização dos experimentos. 
 
Figura 4.5 Sistema multi-Kinect com três sensores. 
Os parâmetros estimados a partir das informações de posição fornecidas pelo sistema foram: 
 velocidade de marcha 
 comprimento de passo 
 comprimento de passada 
 cadência 
 
4.2.2. Experimento 1 
 
Para a validação experimental do cálculo do comprimento de passo e passada, verificou-se a 
precisão em que o sistema estima o deslocamento da posição dos pés a partir do seguinte 
procedimento proposto. O usuário deve caminhar no espaço delimitado pisando em 
marcações feitas no chão com distância de 65 cm entre cada uma, para verificar o tamanho do 
passo e passada. Desta forma, verificou-se a precisão com que o sistema estima o 
deslocamento dos pés enquanto o usuário se movimenta. Esperava-se que os passos tivessem 
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em média comprimento de 65 cm, e as passadas comprimento de 130 cm. Para se conseguir 
uma boa repetibilidade, os testes foram realizados cinco vezes com cada participante.  
 
4.2.3. Experimento 2: estimação de parâmetros espaço temporais em marcha livre 
 
Também foram feitas cinco repetições para a análise dos parâmetros espaço temporais da 
marcha livre dos participantes para a comparação com resultados da literatura. Neste caso, os 
participantes foram instruídos a andar de forma natural com velocidade confortável. Os 
parâmetros estimados foram comparados com os obtidos pelo sistema de Dolatabadi et al. 
(2016), pois o caminho utilizado para os testes e a média de altura, idade e peso dos 
participantes são semelhantes. 
Todas as sessões de teste foram gravadas com uma câmera RGB simples, e o tempo de cada 
frame foi salvo para análise visual do momento em que o pé do usuário toca o chão e também 
verificar se houve algum erro na realização dos experimentos. 
 
4.3. Considerações finais 
 
Neste capítulo foi explicado o funcionamento do sistema, a configuração e os protocolos de 
teste realizados. A análise do funcionamento do sistema e os resultados obtidos nos 








Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na simulação virtual da posição das 
articulações e avalia-se o funcionamento do filtro de Kalman online implementado. Também 
são apresentados os resultados dos experimentos de validação e faz-se a discussão. 
 
5.1. Simulação virtual 
 
A ferramenta RVIZ do sistema ROS foi utilizada para a simulação em tempo real dos dados 
de posição das articulações com a fusão. A Figura 5.1 mostra a posição das articulações de 
um usuário a partir da fusão de três sensores Kinect. 
 
Figura 5.1 Simulação virtual das posições das articulações no RVIZ utilizando três sensores 
Kinect. 
A partir da análise dos resultados, foi possível perceber que as articulações simuladas seguem 





5.2. Processamento dos dados e análise do filtro de Kalman  
 
Primeiramente avaliou-se o funcionamento do filtro de Kalman online implementado. Após 
os dados serem reamostrados a uma taxa fixa de 30 Hz, fez-se a filtragem a partir do filtro de 
Kalman off-line com os mesmos parâmetros do filtro de Kalman online. É possível perceber 
nos gráficos das Figuras 5.2 e 5.3 que o comportamento do filtro off-line (vermelho) e online 
(amarelo) são semelhantes, e que o sinal fica menos ruidoso em relação aos dados sem 
processamento, mostrando que o filtro de Kalman online funciona muito bem.  
 
Figura 5.2 Gráfico dos dados de posição do pé esquerdo. Azul: medidas não filtradas, 





Figura 5.3 Gráfico dos dados de posição do pé direito. Azul: medidas não filtradas, vermelho: 
medidas com KF online, amarelo: medidas com KF offline. 
Nota-se que ainda existem ruídos nas medições com o filtro de Kalman, sendo necessário 
utilizar outro filtro para eliminá-los. Por tal motivo, foi utilizado um filtro Butterworth passa-
baixas de 2º ordem com frequência de corte de 2,5 Hz, projetado com a função designfilt do 
software MATLAB. Foi então aplicado o Zero-phase digital filtering com o filtro Butterworth 
projetado, processando os dados de entrada nas duas direções, de ida e de volta. Desta forma, 
não são gerados atrasos na saída do filtro (Mitra, 2001).  
As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 mostram o gráfico da posição dos pés e do centro de massa sem 
tratamento, em azul, e após a filtragem em vermelho. É possível perceber que o filtro 





Figura 5.4 Medidas sem filtragem (azul) e medidas com KF online mais filtro passa-baixas 
Butterworth (vermelho) do pé direito. 
 
Figura 5.5 Medidas sem filtragem (azul) e medidas com KF online mais filtro passa-baixas 





Figura 5.6 Medidas sem filtragem (azul) e medidas com KF online mais filtro passa-baixas 
Butterworth (vermelho) do centro de massa.   
Comparando-se o gráfico de deslocamento dos pés adquiridos após o processamento (Figura 
5.8) com o gráfico do trabalho de Müller (2017) (Figura 5.7), percebe-se que os gráficos 
possuem comportamento semelhante. 
 
 
Figura 7 Deslocamento dos pés na direção da marcha em Müller et al. (2017) (Fonte: 





Figura 5.8 Deslocamento dos pés na direção da marcha adquirida pelo sistema proposto. 
 
5.3. Resultados da validação experimental 
 
5.3.1 Análise dos resultados do Experimento 1 
 
No Experimento 1, o deslocamento dos pés foi medido a partir da diferença da posição nos 
pontos de mínima velocidade. Este momento coincide com o momento em que o participante 
toca o pé na marcação. Para medir o comprimento de passo utilizou-se a diferença entre a 
posição nos pontos de mínima velocidade entre cada pé e, para a passada, os pontos de 
mínima velocidade do mesmo pé. Os gráficos da Figura 5.9 mostram os pontos e valores 





Figura 5.9 Pontos estimados dos momentos em que o participante pisa nos marcadores, 
utilizados para o cálculo dos parâmetros. 
A velocidade de caminhada é calculada a partir do deslocamento do centro de massa dividido 
pelo tempo de caminhada, e a cadência é estimada pela quantidade de passos no tempo que o 
usuário demora do primeiro até o último passo. 
Foram calculados os parâmetros para cada uma das sessões de experimentos de cada 





Tabela 5.1 Média e desvio padrão dos parâmetros de marcha calculados de cada participante 


















   Média ± 
Desvio 
Padrão 
1# 0,65 ± 0,03 0,67 ± 0,02 1,32  ± 0,03 1,32  ± 0,04 1,33  ± 0,11 0,88  ± 0,07 
2# 0,67 ± 0,03 0,66 ± 0,02 1,31 ± 0,04 1,32 ± 0,03 1,57 ± 0,05 1,05 ± 0,04 
3# 0,64 ± 0,01 0,65 ± 0,02 1,29 ± 0,03 1,29 ± 0,02 1,44 ± 0,07 0,97 ± 0,04 
4# 0,63 ± 0,02 0,67 ± 0,02 1,31 ± 0,01 1,29 ± 0,01 1,47 ± 0,05 0,94 ± 0,02 
5# 0,68 ± 0,02 0,64 ± 0,03 1,34 ± 0,01 1,28 ± 0,03 1,51 ± 0,03 1,07 ± 0,03 
6# 0,66 ± 0,02 0,67 ± 0,03 1,34 ± 0,04 1,3 ± 0,03 1,51 ± 0,1 1,03 ± 0,09 
7# 0,67 ± 0,05 0,65 ± 0,04 1,33 ± 0,02 1,31 ± 0,04 1,49 ± 0,03 1,01 ± 0,02 
8# 0,63 ± 0,01 0,65 ± 0,02 1,29 ± 0,03 1,29 ± 0,02 1,57 ± 0,07 1,05 ± 0,05 
9# 0,66 ± 0,02 0,65 ± 0,04 1,35 ± 0,04 1,31 ± 0,03 1,38 ± 0,02 0,96 ± 0,01 
10# 0,66 ± 0,03 0,65 ± 0,03 1,31 ± 0,04 1,3 ± 0,05 1,52 ± 0,07 1,06 ± 0,05 
Os parâmetros estimados são coerentes com o esperado, ou seja, a média geral do 
comprimento de passos com 0,65 m, e desvio padrão de 0,02 m, e média de comprimento de 
passada de 1,31 m e desvio padrão de 0,02 m. Foi possível perceber uma consistência nas 
estimativas feitas, pois o desvio padrão é baixo em todos os parâmetros. Levando-se em 
consideração os erros de estimação das posições das articulações pelo sensor Kinect e que os 
participantes podem cometer pequenos erros ao pisar sobre as diferentes marcações no solo, 
os valores adquiridos são considerados satisfatórios, validando o cálculo de deslocamento dos 
pés com o sistema desenvolvido.  
Sabendo-se a distância percorrida, a quantidade de passos realizados, e o tempo gasto pelo 
participante no caminho, após analisar as sessões gravadas, é simples perceber que a 






5.3.2 Análise dos resultados do Experimento 2 
 
Neste experimento, foram analisados os parâmetros espaço temporais da marcha livre de cada 
participante. Para isso, fez-se a inspeção visual em todos os frames de cada experimento 
realizado para verificar o momento do HS, de forma a se estimar os parâmetros de forma 
correta (Figura 5.10).  
 
Figura 5.10 Frames contendo o momento do toque do calcanhar no chão (Heel Strike) . 
O primeiro passo e o último passo da marcha foram ignorados, pois possuem medidas não 
confiáveis, já que a marcha não está em regime, sofrendo efeitos da aceleração e 
desaceleração da marcha (SALBACH et al., 2015). A Figura 5.11 mostra os pontos de HS 
identificados nos gráficos de posição dos pés ao longo do caminho percorrido. 
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Figura 5.11 Pontos de contato do pé identificados pelos frames. 
A Tabela 5.2 mostra a média e o desvio padrão geral. Os resultados do comprimento de passo 
são então comparados com os resultados de Dolatabadi et al. 2016. 
Tabela 5.2 Média e desvio padrão dos parâmetros de marcha livre calculados de cada 



















   Média ± 
Desvio 
Padrão 
1 0,61 ± 0,02 0,63 ± 0,04 1,22  ± 0,04 1,22  ± 0,05 0,96  ± 0,02 1,28  ± 0,03 
2 0,66 ± 0,03 0,68 ± 0,03 1,33 ± 0,04 1,33 ± 0,04 0,98 ± 0,01 1,49 ± 0,02 
3 0,68 ± 0,02 0,69 ± 0,02 1,38 ± 0,02 1,36 ± 0,03 1,08 ± 0,02 1,53 ± 0,02 
4 0,67 ± 0,02 0,7 ± 0,03 1,39 ± 0,03 1,38 ± 0,04 1,07 ± 0,06 1,56 ± 0,04 
5 0,58 ± 0,02 0,6 ± 0,04 1,18 ± 0,03 1,19 ± 0,05 0,94± 0,03 1,54 ± 0,05 
6 0,66 ± 0,01 0,66 ± 0,03 1,32 ± 0,04 1,33 ± 0,04 1,16 ± 0,04 1,81 ± 0,07 
7 0,69 ± 0,03 0,7 ± 0,02 1,37 ± 0,07 1,35 ± 0,04 0,97 ± 0,06 1,54 ± 0,07 
8 0,61 ± 0,04 0,62 ± 0,04 1,24 ± 0,04 1,24 ± 0,07 0,97 ± 0,04 1,66 ± 0,1 
9 0,69 ± 0,03 0,67 ± 0,05 1,39 ± 0,08 1,37 ± 0,07 1 ± 0,09 1,5 ± 0,1 
10 0,69 ± 0,02 0,7 ± 0,03 1,37 ± 0,05 1,39 ± 0,05 1,13 ± 0,07 1,79 ± 0,12 
Os resultados obtidos são coerentes e consistentes. Ao analisar a Tabela 5.2, é possível 
perceber as características da marcha de cada participante, na qual a média dos passos e 
passadas são diferentes para cada um. Isto ocorre, pois a altura e a velocidade de caminhada 
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preferida dos participantes são diferentes, influenciando nesses parâmetros de marcha. Já na 
Tabela 5.11 do Experimento 1, os passos e passadas possuem valores próximos do valor 
esperado para cada participante. 
Os resultados foram comparados com os resultados obtidos por Dolatabadi et al. (2016) pois 
as médias de altura e peso dos participantes são próximas, e o tamanho do espaço de captura 
também. No trabalho de Dolabatadi et al. (2016), o comprimento dos passos calculados possui 
média de 0,7 m e desvio padrão de 0,06 m para uma velocidade média de 1,2 m/s, muito 
próximos aos resultados obtidos pelo sistema proposto (0,66 m, com desvio padrão de 0,04 m, 
para uma velocidade média de 1,04 m/s).  
Os testes feitos mostram que a fusão de dados de posição funciona bem, e consegue-se 
estimar os parâmetros de forma consistente, com pequenos erros. No entanto, ainda é 
necessária uma validação do sistema para estimar os parâmetros a partir de um sistema de 
análise de marcha profissional. 
A utilização de uma configuração com mais de uma fileira com sensores Kinect de cada lado 
seria interessante para uma melhor comparação com os sistemas encontrados na literatura, 
pois aumentaria o espaço de captura. Computadores com processador e placa de vídeo mais 
potentes poderiam ajudar a melhorar o desempenho do sistema, pois o sistema demanda uma 











Capítulo 6. CONCLUSÃO 
 
Neste trabalho, fez-se um estudo da literatura sobre a marcha humana, as doenças e 
deficiências que afetam suas características, e sistemas de análise de marcha com sensores 
RGBd. As doenças e deficiências que afetam os padrões de marcha consequentemente afetam 
o estilo de vida e a independência das pessoas afetadas. A partir disto, novas tecnologias estão 
sendo utilizadas e desenvolvidas para o diagnóstico de doenças e terapias de reabilitação. 
Estudos recentes mostram que ferramentas de análise de movimento ajudam a avaliar a 
capacidade motora do indivíduo, desde o início do seu tratamento clínico e acompanhando 
sua progressão e melhora ao longo do tempo. Essas ferramentas também ajudam na prescrição 
de dispositivos assistivos, se necessárias. 
Os sistemas para análise de marcha com câmeras profissionais são excessivamente custosos, 
têm baixa portabilidade e, normalmente, necessitam da utilização de marcadores no corpo do 
indivíduo. Assim, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema com 
múltiplos sensores RGBd de baixo custo que conseguisse fazer a análise dos movimentos sem 
a utilização de marcadores.  
Muitos dos trabalhos relacionados com Kinect para análise de marcha utilizam apenas um 
sensor, entretanto, com o intuito de aumentar o espaço de captura e melhorar a qualidade dos 
dados foi utilizado mais de um sensor. Este trabalho abrange várias áreas do conhecimento, 
tal como visão computacional, processamento digital de sinais, rede de computadores e 
biomecânica. 
O sistema desenvolvido é capaz de fazer a fusão de dados de posição das articulações de um 
usuário proveniente de três sensores Kinect, utilizando o sistema ROS, sem a necessidade de 
marcadores reflexivos colocados no corpo. A partir dos dados de posição dos pés e do centro 
de massa do indivíduo, foi possível estimar parâmetros espaço-temporais da marcha humana 
de forma consistente. 
A estimação dos parâmetros extrínsecos dos sensores e a sincronização dos tempos de cada 
computador utilizado são indispensáveis para o funcionamento do sistema. De fato, quanto 
melhor for a calibração e mais precisa a sincronização, melhor é a estimação dos dados 
(MÜLLER et al., 2017). 
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Levando-se em consideração a limitação da quantidade de sensores disponíveis para os testes 
e as características do sensor Kinect, montou-se uma configuração adequada para conseguir-
se a maior área de captura possível. 
O processamento dos dados foi essencial para que os parâmetros fossem estimados de forma 
correta, sendo possível perceber isto ao comparar os gráficos de deslocamento dos pés com o 
trabalho de Müller et al. (2017). 
O sistema foi testado em um protocolo no qual, participantes deveriam pisar em marcações no 
chão com distâncias predefinidas, de forma a se avaliar a precisão do cálculo do passo e 
passada enquanto o participante caminha. Os testes foram realizados com 10 pessoas 
saudáveis, sendo repetidos cinco vezes para cada uma. Nos experimentos realizados, 
esperava-se que a média das medidas de comprimento de passo seria de 0,65 m e de 1,30 m 
para a passada. Os resultados obtidos são coerentes com esperado, sendo que, a média geral 
do comprimento de passo foi 0,65 m e o comprimento de passada foi de 1,31 m, com desvios 
padrão de 0,04 m em ambos, o que indica que as estimações foram precisas e consistentes ao 
longo dos testes. Os resultados foram considerados satisfatórios levando-se em conta a 
quantidade de informações disponibilizada e a precisão dos sensores. 
Também foi realizada a análise da marcha livre dos participantes, sendo repetida também 
cinco vezes para cada participante. Os comprimentos de passos obtidos foram comparados 
com o resultado de Dolatabadi et al. (2016) que também utilizou sensores Kinect para análise 
de marcha. Os resultados foram semelhantes, mostrando um grande potencial para que o 
sistema desenvolvido nesta Dissertação de Mestrado possa ser utilizado em situações clínicas. 
O sistema é escalavel, ou seja, funciona com um maior número de sensores Kinect, e pode ser 
utilizado com várias configurações diferentes, sendo necessário apenas refazer a calibração 
extrínseca. Isto torna possível o desenvolvimento de outras aplicações, expandindo os 
resultados obtidos nesta pesquisa para outros cenários de avaliação motora. 
 
6.2. Trabalhos futuros 
 
Para trabalhos futuros, a primeira proposta seria a utilização de um setup com maior número 
de sensores, e realizar a validação do sistema com a comparação direta com um sistema 
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comercial de análise de marcha. Também é necessário o desenvolvimento de um sistema para 
a identificação das fases da marcha automaticamente, como o contato do calcanhar com o 
chão, de forma a se obter uma estimação mais precisa dos parâmetros. A integração de 
sensores inerciais ao sistema tornaria isso possível (VALENCIA, 2015), além de aumentar o 
número de medidas disponíveis para o filtro de Kalman, tais como aceleração e orientação dos 
membros do corpo. Desta forma, melhorando a estimação e aumentado a quantidade de 
parâmetros que podem ser estimados.  
Ao aplicar heurísticas e limitações ao skeleton tracker, como o tamanho dos ossos e 
hierarquia de articulações, pode-se também melhorar consideravelmente a estimação da 
posição das articulações do corpo (STOHNE, 2014). 
O sistema foi desenvolvido utilizando o sistema ROS no sistema operacional Linux, entretanto, 
este já está sendo integrado ao software Unity em Windows. Unity é uma plataforma de 
desenvolvimento de jogos virtuais, bastante utilizada atualmente. Assim, será possível receber 
as informações de posição fusionadas fornecidas pelo sistema em um computador com 
sistema Operacional Windows. A partir disso podem ser desenvolvidos jogos virtuais 
convencionais e até jogos “sérios” utilizados para reabilitação de membros de pessoas que 
sofrem de alguma doença/deficiência que interfira na sua atividade motora. 
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